
Tornillos canulados 2.0-7.5
Técnica quirúrgica

También  

disponibles 

ESTÉRILES



Exclusión de la responsabilidad  
 

Esta técnica quirúrgica está destinada exclusivamente a personal médico especializado, sobre todo  
médicos, por lo que no sirve como material informativo para los legos en la materia. El contenido de 
esta técnica quirúrgica no representa un consejo médico ni una recomendación médica, ni tampoco 
constituye una declaración diagnóstica o terapéutica sobre el caso médico individual de que se trate. 
Por lo tanto, es imprescindible proporcionar asesoramiento y explicaciones al paciente y tener en cuenta 
que tales explicaciones no pueden sustituirse con esta técnica quirúrgica, sino que son responsabilidad 
del médico encargado del tratamiento.  
El contenido de esta técnica quirúrgica ha sido elaborado según el leal saber y entender y con el mayor 
de los cuidados de expertos médicos debidamente formados, así como de personal cualificado de aap 
Implantate AG. No obstante, aap Implantate AG no se hace responsable de la integridad, corrección, 
actualidad o calidad de la información ni de los daños materiales o inmateriales que tengan su causa 
en el uso de dicha información. 
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El desarrollo de sistemas de tornillos canulados tuvo en cuenta sobre todo la exigencia de una fijación primaria segura de 
los fragmentos óseos. Así, el uso de agujas de Kirschner simplifica enormemente la fijación provisional de los fragmentos 
óseos y la incorporación exacta del tornillo. Además, gracias las extraordinarias propiedades del sistema tornillos canulados 
de aap, el cirujano disfruta de ventajas que hacen que la intervención se desarrolle de forma rápida y segura. 
 
Los tornillos canulados son apropiados para procedimientos de osteosíntesis mínimamente invasivos en fracturas y en re-
construcciones de articulaciones. En este caso, las fracturas aisladas pueden tratarse solo con tornillos canulados o, en el 
caso de fracturas complejas, como osteosíntesis acumulativa junto con soportes de fuerza neutralizantes (clavos, placas o 
fijadores externos). 
 
 
Bandeja de tornillos e instrumentos  

Los sets de tornillos, que existen tanto para tornillos canulados pequeños como grandes, se han concebido de forma com-
pacta, por lo que, en el caso de los tornillos canulados pequeños, el cirujano dispone de una bandeja que incluye 
• las gradillas de tornillos 
• el instrumental y 
• las agujas de Kirschner, 
cada uno de ellos para 5 tamaños de tornillo, que pueden elegirse según sea necesario. 
 
Por su parte, los sets de los tornillos canulados grandes también están configurados de forma global como un sistema. De 
este modo, constan de una bandeja para implantes e instrumental (tornillos canulados 5.8 y 6.5) o de una bandeja para 
los implantes y una bandeja para el instrumental correspondiente (tornillos canulados 6.5/7.5). 
 
Por otro lado, con el fin de distinguir claramente entre los diversos diámetros de tornillo y facilitar el desarrollo del trabajo, 
los tornillos están anodizados en diferentes colores en función de su diámetro. El instrumental correspondiente también 
presenta la respectiva codificación de colores. 

 
Material 
 
Los tornillos canulados están hechos de materiales de alta calidad que llevan décadas demostrando su eficacia en la inge-
niería médica. Los tornillos canulados están fabricados con una aleación de titanio. 
 
Todos los materiales utilizados se encuentran estandarizados en normas nacionales e internacionales y destacan por su 
excelente biocompatibilidad, su alta seguridad contra reacciones alérgicas y sus buenas propiedades mecánicas. 
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Propiedades 
 
• Autoperforante: gracias al corte grabado de los flancos de fresado, el tornillo se perfora de forma fácil y segura en el 

hueso sin necesidad de realizar un pretaladro, lo que elimina el paso correspondiente al taladro y evita un taladro ex-
cesivo que pueda provocar un aflojado de la aguja de Kirschner en el caso de una profundidad de taladro grande. De 
hecho, solo es necesario realizar un pretaladro con un taladro en el caso de una cortical extremadamente dura (p. ej., 
en huesos juveniles o esclerosados) o en ángulos de incorporación oblicuos. 

• Autorroscante: gracias a la eliminación de la terraja, no solo se disminuye la cantidad de instrumental necesario, sino 
también el número de los pasos de trabajo. 

• Corte inverso: facilita la retirada de material cuando se necesita una explantación o el implante ha estado colocado 
durante un largo período de tiempo y, al mismo tiempo, reduce al mínimo el riesgo de que se produzca un fallo del 
implante durante el desenroscado. 

• Diferente codificación de colores de los tornillos: permite reconocer más fácilmente el diámetro del tornillo y el ins-
trumental correspondiente (sobre todo en el caso de los tornillos canulados pequeños) 

• Cabeza plana del tornillo: la cabeza sobresale muy poco del hueso; además, en caso necesario, dicha cabeza puede 
avellanarse con la fresa avellanadora. 

• Agujas guía con dirección estable gracias al aumento del diámetro 
• Repetición sin problemas de la fijación primaria con agujas guía en el caso de que el resultado de la reducción no sea 

satisfactorio 
• Tornillos canulados de 2.0 a 3.5 mm de diámetro con rosca para cortical 
• Tornillos canulados de 4.0 a 7.5 mm de diámetro con rosca para huso esponjoso 
 
 
Reprocesamiento (esterilización y limpieza) 
 
La empresa aap comercializa los productos no estériles y estériles. Los productos no estériles están debidamente identifi-
cados y deben esterilizarse obligatoriamente antes de su uso (consulte el capítulo «Preparación de los productos» de las 
instrucciones de uso). 
 
No utilice implantes dañados ni implantes provenientes de embalajes dañados. 
 
 
Instrucciones de limpieza para instrumentos 

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los instrumentos, antes de cada reeESTÉRILización, es imprescindible 
realizar una limpieza cuidadosa de los instrumentos perforados. 

Por otro lado, durante la intervención, los accesorios con cánulas deben limpiarse con frecuencia con un alambre de lim-
pieza para, de este modo, evitar que una posible acumulación de restos de tejidos en los orificios afecte al funcionamiento. 

 
Información de seguridad para entornos de RMN 
 
Los ensayos con animales han demostrado que los tornillos y las arandelas de aap presentan una seguridad  
condicional en entornos de resonancia magnética. Encontrará más información en las instrucciones de uso que 
se adjuntan con los productos. 
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Propósito de uso 
 
Tornillos canulados 2.0-7.5: 
Los tornillos canulados sirven para la fijación y la reducción de fragmentos óseos en los procedimientos de osteosíntesis 
con tornillos. Así, su uso permite sujetar de forma segura los fragmentos que se fijan previamente con una aguja de Kirsch-
ner, sin que con ello se produzca una pérdida de la reducción de la fractura. Los tornillos canulados pueden utilizarse con 
arandelas para, en su caso, distribuir a través de una superficie más amplia las fuerzas de compresión que existen debajo 
de la cabeza del tornillo. 
 
Arandelas 
Las arandelas se utilizan en combinación con tornillos canulados y tornillos estándar para el propósito siguiente: distribuir 
a través una superficie más amplia la presión que la cabeza del tornillo ejerce sobre el hueso con el fin de evitar que dicha 
cabeza se hunda en el hueso. 
 
 
Indicaciones 
Tornillos canulados ø2.0 mm–7.5 mm 
Seleccione un tamaño de tornillo apropiado para el área de la fractura.

Introducción

•    Reconstrucción mínimamente invasiva de fracturas  
      y articulaciones 
•    Osteosíntesis acumulativa en el caso de fracturas  
      articulares complejas 
•    Fracturas articulares multifragmentarias 
•    Fracturas del cuello y de la cabeza femorales 
•    Fracturas supracondíleas de fémur 
•    Fracturas de la meseta tibial 
•    Fracturas metafisarias simples 
•    Fracturas epifisarias simples, como: 
      • Fracturas de la cabeza del húmero 
      • Fracturas de la cabeza de la tibia 
      • Fracturas de Cooper de la tibia 
      • Fracturas de radio 
•    Fracturas de muñeca, tobillo, codo y hombro 
•    Fracturas diafisarias y fracturas condíleas de las 
      falanges proximal, medial y distal 
•    Fracturas inestables de escafoides 
•    Fracturas de Bennett 
•    Fracturas luxadas de la cabeza del radio 
•    Artrodesis de articulaciones pequeñas 
•    Fijación de osteotomías 
•    Fracturas de escafoides y otras fracturas de la mano 

•    Fracturas metatarsianas y otras fracturas del pie 
•    Fijación de ligamentos en la porción proximal  
      del húmero 
•    Fracturas de acetábulo 
•    Fracturas de la porción dorsal de cintura pélvica 
•    Fracturas condíleas 
•    Fracturas epifisarias y metafisarias pediátricas 
•    Lesiones por desinserción de ligamentos 
•    Fracturas de huesos pequeños articulados, como: 
      • Fracturas maleolares 
      • Fracturas naviculares 
•    Fracturas de calcáneo y astrágalo 
•    Artrodesis del tobillo 
•    Fracturas con avulsión y fracturas del 5º metatarsiano 
•    Fracturas de la región tarsiana 
 
Arandelas 
Se utilizan en combinación con tornillos canulados y tornil-
los estándar para el propósito siguiente: distribuir a través 
una superficie más amplia la presión que la cabeza del 
tornillo ejerce sobre el hueso con el fin de evitar que dicha 
cabeza se hunda en el hueso. 
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Contraindicaciones absolutas 
 
•    Infecciones o inflamaciones (locales o sistémicas) 
•    Alergia a los materiales del implante 
•    Osteomielitis aguda o crónica en el lecho quirúrgico o en su entorno inmediato 
•    Riesgo inaceptablemente alto en caso de recibir anestesia 
•    Edema marcado en los tejidos blandos que pone en peligro la cicatrización segura de las heridas 
•    Cobertura insuficiente de los tejidos blandos 
•    Fracturas en niños y adolescentes con cartílago epifisario abierto 
 
 ADVERTENCIA: 
     Los productos de aap no están homologados para la columna vertebral. 
 
 
Ejemplos de aplicación 

Los tornillos canulados son apropiados para procedimientos de osteosíntesis mínimamente invasivos en fracturas y en re-
construcciones de articulaciones. A continuación se incluyen algunos ejemplos de ubicaciones de aplicación:

Introducción

 Tornillos canulados ø [mm] 
2.0 2.7 3.5 4.0 4.5 5.8 6.5 7.5

 Cavidad glenoidea y cabeza del húmero • • • •
 Articulación del codo • • • •
 Radio distal • • •
 Carpo (escafoides) •
 Articulación sacroilíaca, hueso sacro • • •
 Pelvis, acetábulo • •
 Cuello del fémur • •
 Fracturas supracondíleas de fémur • • • •
 Meseta tibial • • • •
 Pilón tibial • • •
 Articulación superior del tobillo • • •
 Metatarso • • •
 Avulsión de ligamentos con participación ósea • • • •
 Calcáneo y astrágalo • • • • •
 Artrodesis de las articulaciones superior e inferior del tobillo • •
 Falanges •
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Visión global de los tornillos canulados

Longitud 
[mm]

Taladro, ø   
[mm]

Aguja de  
Kirschner, ø [mm]

2.0

Rosca parcial corta 

Rosca parcial larga

17-24 

8-24

Agujero roscado 1.7 

Orificio de deslizamiento 2.0
0.8

2.7

Rosca parcial corta 

Rosca parcial larga

10-30 

14-32

Agujero roscado 2.0 

Orificio de deslizamiento 2.7
1.2

3.5

Rosca parcial 

Rosca completa

10-60 

10-60

Agujero roscado 2.7 

Orificio de deslizamiento 3.5
1.2

4.0

Rosca parcial 

Rosca completa

10-60 

10-60

Agujero roscado 2.5 

Orificio de deslizamiento 4.0
 1.2

4.5
Rosca de 6 mm 

Rosca parcial 

Rosca completa

20-72 

20-72 

20-72

Gevindhul 3.0 

Glidehul 4.5
1.6

5.8

Rosca de 16 mm 30-100 Agujero roscado 4.3 2.0

6.5
Rosca de 16 mm 

Rosca de 32 mm 

Rosca completa

35-120 

45-120 

35-120

Agujero roscado 4.4 2.5

7.5

Rosca de 8 mm 

Rosca de 16 mm 

Rosca de 32 mm 

Rosca completa

30-130 

30-130 

45-130 

30-130

Agujero roscado 5.0 3.0 

Co
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H
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 e
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so
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Tornillos canulados  
ø 2.0/2.7 mm
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Técnica quirúrgica 

1. Colocación de la aguja guía 

• Incorpore la aguja guía (aguja de Kirschner) con ayuda de la 
guía de broca en la orientación y la posición deseadas (posi-
ción definitiva del tornillo). Asegúrese de ejercer una presión 
reducida y homogénea para que la aguja guía no se doble. 

• En el caso de huesos duros, taladre la cortical de entrada. 

 NOTA:  
Utilice la varilla de medición para comprobar con antela-
ción la longitud de la aguja de Kirschner. Debido a las to-
lerancias que se producen durante la producción, pueden 
existir ligeras diferencias que deberán tenerse en cuenta 
con posterioridad a la hora de elegir la longitud de los tor-
nillos. 

 

2. Pretaladro (opcional) 

• En el caso de huesos duros, el pretaladro evita que se pro-
duzcan daños en el tornillo durante su incorporación, así 
como pérdidas en la reducción de la fractura como conse-
cuencia de la fuerza ejercida. 

• Con el fin de evitar el riesgo de rotura del taladro, los taladros 
incluidos en el volumen de suministro y la guía de broca co-
rrespondiente permiten taladrar a baja velocidad o manual-
mente ejerciendo una presión homogénea. 

 

3. Avellanado de la cabeza del tornillo (opcional) 

• Si la situación de los tejidos blandos o la posición del tornillo 
exigen un avellanado de la cabeza del tornillo, es posible uti-
lizar la fresa avellanadora con el mango que se incluye. 

• Realice este paso siempre antes de la medición, pues el re-
sultado de la medición de la longitud del tornillo se ve afec-
tado por ello. 

 

Técnica quirúrgica para tornillos canulados 2.0/2.7

Planificación preoperatoria 

Un requisito imprescindible para la aplicación correcta de los tornillos canulados es la observación de los siguientes cri-
terios durante la planificación preoperatoria: ubicación de la fractura, selección del implante, colocación del implante y 
conocimiento de la técnica quirúrgica.
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4. Medición de la longitud del tornillo: 

• Para determinar la longitud del tornillo, inserte la varilla de 
medición en la aguja de Kirschner e introdúzcala hasta el 
hueso. 

• El resultado de la medición corresponde a la longitud del tor-
nillo que se necesita. 

 NOTA: 
Las arandelas y la compresión interfragmentaria provocada 
por el tornillo pueden afectar a la longitud del tornillo. 

 

5. Incorporación del tornillo: 

• Si la llave hexagonal correspondiente está unida al mango, 
introduzca primero el tornillo y, después, el destornillador a 
través de la aguja. Enrosque el tornillo girándolo hacia la de-
recha. A continuación, retire la aguja de Kirschner y elimí-
nela. 

 
 ATENCIÓN: 

Los taladros y las agujas de Kirschner identificados como 
producto de un solo uso deben eliminarse después de la 
intervención. 

 
 
Instrucciones adicionales 

• Con el fin de garantizar la estabilización de la rotación, puede 
utilizar la guía de broca para colocar una segunda aguja en 
el fragmento fracturario (consulte la figura de la derecha). 

• Incorpore siempre los tornillos de manera manual (sobre todo 
los de 2.0 mm de diámetro). No se recomienda un enroscado 
mecánico. 

• Si se trata de un ángulo de incorporación oblicuo, abra la cor-
tical de entrada de manera que, en la medida de lo posible, 
sea posible colocar las puntas de todos los tornillos al mismo 
tiempo. De lo contrario, existe riesgo de rotura. 

• Una vez colocados los tornillos canulados, no los sustituya 
por longitudes de tornillo idénticas. Con el fin de evitar una 
pérdida de estabilidad en el hueso, seleccione un tornillo más 
largo o un diámetro de tornillo mayor. 

 

 

 

Técnica quirúrgica para tornillos canulados 2.0/2.7
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Técnica quirúrgica

Tornillos canulados  
ø 2.7 - ø 4.5 mm

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Técnica quirúrgica 

• Practique una incisión longitudinal para introducir el man-
guito de protección de tejidos. 

• Introduzca el manguito de protección de tejidos hasta el 
hueso manteniendo el obturador colocado. 

• Reduzca la fractura y fíjela de forma provisional con la aguja 
de Kirschner, controlando el proceso con el intensificador de 
imágenes. 

• Si el resultado de la reducción no es satisfactorio, repita la 
colocación de la aguja con una nueva aguja de Kirschner. 

 NOTA:  
La posición de la aguja de Kirschner define la posición de-
finitiva del tornillo canulado en el hueso. 

 
 ATENCIÓN: 

Unas altas fuerzas de presión pueden provocar una flexión 
de la aguja, lo que aumenta el riesgo de rotura. 

Una vez realizada la reducción correctamente, siga estos 
pasos: 

• Retire el obturador. 

• Desatornille las tuercas moleteadas del inserto de la guía de 
broca paralela. 

• Coloque el inserto de broca paralela en la ranura longitudinal 
y fíjelo con la tuerca moleteada. 

• Introduzca la guía de broca paralela con el inserto a través 
de la aguja de Kirschner. 

 NOTA:  
En el caso de una fractura recta, se recomienda utilizar una 
guía de broca paralela para colocar una segunda aguja de 
Kirschner. 

• Ajuste la posición deseada desplazando el inserto de broca 
paralela. 

• Fije el inserto de broca paralela apretando la tuerca molete-
ada. 

• Coloque el obturador en el orificio redondo.

12

Técnica quirúrgica para tornillos canulados 2.7-4.5

Planificación preoperatoria 

Un requisito imprescindible para la aplicación correcta de los tornillos canulados es la observación de los siguientes criterios 
durante la planificación preoperatoria: ubicación de la fractura, selección del implante, colocación del implante y cono-
cimiento de la técnica quirúrgica.

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            



13

Técnica quirúrgica para tornillos canulados 2.7-4.5

 5mm 



Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Proceda con el resto de procedimientos para el implante de los 
tornillos canulados tal como se describe a continuación: 

 NOTA:  
Recuerde que, con todos los tornillos canulados, si se trata 
de huesos juveniles o esclerosados, es imprescindible rea-
lizar un pretaladro. A tal fin, proceda tal como se indica a 
continuación: 

• Retire el obturador. 

• Introduzca la guía de broca correspondiente en el manguito de 
protección de tejidos (en el caso de tornillos canulados de 3.5 mm 
de diámetro, utilice la guía de broca para el agujero roscado). 

• Pretaladre el hueso a través de aguja de Kirschner. 

 NOTA:  
Taladre ejerciendo una presión reducida y uniforme, puesto 
que, de lo contrario, existe el riesgo de que el taladro o la 
aguja de Kirschner se rompan. 

 NOTA:  
Asegúrese de que la profundidad del taladro corresponda 
a la longitud del tornillo menos 5 mm, pues la aguja de 
Kirschner no debe taladrarse en exceso. 

• Retire el taladro y la guía de broca. 

 NOTA:  
Existe un orificio de deslizamiento de 3.5 mm de diámetro 
para la osteosíntesis con tornillos de compresión con un tor-
nillo canulado de rosca completa de 3.5 mm de diámetro. 
 
 
 
 
 

• Determine la longitud del tornillo en la aguja de Kirschner 
utilizando la varilla de medición correspondiente (principio 
de la medición de diferencias). 

• Utilice la llave hexagonal para introducir el tornillo elegido 
hasta el hueso a través de la aguja de Kirschner. 

• Enrosque el tornillo girándolo a la derecha y ejerciendo una 
leve presión en el hueso. 

 
 ATENCIÓN:  

Evite aplicar una fuerza de enroscado excesiva. Tenga en 
cuenta la estructura del hueso y evite el desplazamiento 
de la rotación de los fragmentos fijados. 

 NOTA:  
El uso de arandelas evita una penetración demasiado pro-
funda del tornillo en el hueso y reduce los picos de tensión 
entre la cabeza del tornillo y el hueso. 

 



 NOTA:  
Si se observa una cobertura insuficiente de los tejidos 
blandos, puede utilizar la fresa avellanadora. 

 NOTA:  
Una vez colocados los tornillos canulados, no los sustituya 
por longitudes de tornillo idénticas. Con el fin de evitar 
una pérdida de estabilidad en el hueso, seleccione un tor-
nillo más largo o un diámetro de tornillo mayor. 

• A continuación, retire la aguja de Kirschner y elimínela. 

 NOTA:  
Los taladros y las agujas guía identificados como producto 
de un solo uso deben eliminarse después de la interven-
ción. 

• Cierre la herida.
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Técnica quirúrgica

Tornillos canulados 
ø 5.8 - ø 7.5 mm

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Técnica quirúrgica 

• Practique una incisión longitudinal para introducir el manguito de 
protección de tejidos. 

• Introduzca el manguito de protección de tejidos hasta el hueso man-
teniendo el obturador colocado. 

• Reduzca la fractura y fíjela de forma provisional con la aguja de 
Kirschner, controlando el proceso con el intensificador de imágenes. 

• Si el resultado de la reducción no es satisfactorio, repita la colocación 
de la aguja con una nueva aguja de Kirschner. 

 NOTA: 
La posición de la aguja de Kirschner define la posición definitiva 
del tornillo canulado en el hueso. 

 
 ATENCIÓN:  

Unas altas fuerzas de presión pueden provocar una flexión de la 
aguja, lo que aumenta el riesgo de rotura. 

Una vez realizada la reducción correctamente, siga estos pasos: 

• Retire el obturador. 

 NOTA:  
En la medida de lo posible, utilice la guía de broca paralela para 
colocar otras agujas de Kirschner. 

• Introduzca la guía de broca paralela a través de la aguja de Kirschner. 

• Coloque las otras agujas de Kirschner a través de los orificios de la 
guía de broca paralela y, a continuación, retire el instrumento. 

 NOTA:  
Si está atornillando el cuello del fémur con tres tornillos, por mo-
tivos biomecánicos, utilice siempre dos tornillos arriba y solo un 
tornillo abajo. En los tornillos superiores, es posible utilizar aran-
delas para evitar el avellanado de la cabeza del tornillo si la cortical 
es delgada o presenta un daño previo. 

 NOTA:  
Recuerde que, con todos los tornillos canulados, si se trata de hue-
sos juveniles o esclerosados, es imprescindible realizar un preta-
ladro. A tal fin, proceda tal como se indica a continuación: 

• Introduzca la guía de broca correspondiente en el manguito de protec-
ción de tejidos. 

• Pretaladre el hueso a través de la aguja de Kirschner.
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Técnica quirúrgica para tornillos canulados 5.8-7.5

Planificación preoperatoria 

Un requisito imprescindible para la aplicación correcta de los tornillos canulados es la observación de los siguientes cri-
terios durante la planificación preoperatoria: ubicación de la fractura, selección del implante, colocación del implante y 
conocimiento de la técnica quirúrgica.

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         
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 NOTA:  
Taladre ejerciendo una presión reducida y uniforme, puesto 
que, de lo contrario, existe el riesgo de que el taladro o la 
aguja de Kirschner se rompan. 

 NOTA:  
Asegúrese de que la profundidad del taladro corresponda 
a la longitud del tornillo menos 5 mm, pues la aguja guía 
no debe taladrarse en exceso. 

• Retire el taladro y la guía de broca. 

• Determine la longitud del tornillo en la aguja de Kirschner 
utilizando la varilla de medición correspondiente (principio 
de la medición de diferencias). 

 

 

 

• Utilice la llave hexagonal para introducir el tornillo elegido 
hasta el hueso a través de la aguja de Kirschner. 

• Enrosque el tornillo girándolo a la derecha y ejerciendo una 
leve presión en el hueso. 

• Siga el mismo procedimiento para colocar otros tornillos. 

 NOTA: 
Evite aplicar una fuerza de enroscado excesiva. Tenga en 
cuenta la estructura del hueso y evite el desplazamiento 
de la rotación de los fragmentos fijados. 

 NOTA:  
Si se observa una cobertura insuficiente de los tejidos 
blandos, puede utilizar la fresa avellanadora. 

 NOTA:  
El uso de arandelas evita una penetración demasiado pro-
funda del tornillo en el hueso y reduce los picos de tensión 
entre la cabeza del tornillo y el hueso. 

 NOTA:  
Una vez colocados los tornillos canulados, no los sustituya 
por longitudes de tornillo idénticas. Con el fin de evitar 
una pérdida de estabilidad en el hueso, seleccione un tor-
nillo más largo o un diámetro de tornillo mayor. 

• A continuación, retire la aguja de Kirschner y elimínela. 

 NOTA:  
Los taladros y las agujas de Kirschner identificados como 
producto de un solo uso deben eliminarse después de la 
intervención. 

• Cierre la herida.
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Técnica quirúrgica para tornillos canulados 5.8-7.5

5mm
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Explantación 
 

• Practique una incisión longitudinal en el área de la ci-
catriz antigua. 

 NOTA:  
Se recomienda utilizar un destornillador no perfo-
rado para retirar el tornillo. 

• Desenrosque el tornillo con cuidado y lentamente. 

• Cierre la herida. 

 

PARA ø de TORNILLO DESTORNILLADOR

2.0 T6

2.7-4-5 EC 2.5

5.8 EC 3.5

6.5/7.5 EC 5.0
Para pedir un destornillador para explantación, póngase 
en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Técnica quirúrgica para tornillos canulados 5.8-7.5
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Bandeja

Técnica quirúrgica  
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Set completo 2.0/2.7

Set completo de tornillos  
canulados 2.0/2.7 
IC 2075-00

 ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental, tornillos canulados 2.0/2.7 1 IC 2075-01
Tapa para bandeja vacía, pequeña 1 IC 2007-00
Set de gradillas de tornillos, tornillos canulados 2.0/2.7, vacío 1 IC 2051-00
Pinzas para arandelas 2 IC 0005-00 
Guía de broca para tornillos canulados 2.0, taladro ø1.7, con guía de broca 1 IS 1006-17
Guía de broca para tornillos canulados 2.7, taladro ø2.0, con guía de broca 1 IS 1006-20
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.0, T6, acoplamiento rápido 2 IS 1205-08
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7-4.0, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido 1 IS 1205-12 
Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.0, acoplamiento rápido 1 IS 1305-08
Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.7-4.5, acoplamiento rápido 1 IS 1305-16
Alambre de limpieza ø0.8, tornillos canulados 2.0/2.7 1 IS 1702-08
Alambre de limpieza ø1.2, tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1702-12
Varilla de medición L 100, cerrado, sistema de tornillos canulados 2.0 1 IS 7910-00
Mango para acoplamiento rápido pequeño, perforado 1 IU 7704-00
Taladro para tornillos canulados 2.0, ø1.7, L 85, acoplamiento rápido, estéril, un solo uso 1 IU 7017-05
Taladro para tornillos canulados 2.7, ø2.0, L 105, acoplamiento rápido, estéril, un solo uso 1 IU 7020-05
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø0.8, L 100 5 NK 0008-10
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø1.2, L 100 5 NK 0012-10

Set de instrumental para tornillos canulados 2.0/2.7 
IC 2075-10

Técnica quirúrgica   
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Instrumentos 2.0/2.7

IS 1006-17 Guía de broca para tornillos canulados 2.0, taladro ø1.7, con guía de broca 
IS 1006-20 Guía de broca para tornillos canulados 2.7, taladro ø2.0, con guía de broca

IS 1205-08 Llave hexagonal para tornillos canulados 2.0, T6, acoplamiento rápido

IS 1205-12 Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido








IS 1305-08 Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.0, acoplamiento rápido

IS 1305-08 Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.7, acoplamiento rápido



IS 7910-00 Varilla de medición L 100, cerrado, sistema de tornillos canulados 2.0

IU 7704-00 Mango pequeño para acoplamiento rápido, perforado

IU 7017-05 Taladro para tornillos canulados 2.0, ø1.7, L 85, acoplamiento rápido, estéril, un solo uso

IU 7020-05 Taladro para tornillos canulados 2.7, ø2.0, L 105, acoplamiento rápido, estéril, un solo uso

IS 1702-08 Alambre de limpieza ø0.8, tornillos canulados 2.0 
IS 1702-12 Alambre de limpieza ø1.2, tornillos canulados 2.7

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Tornillos canulados 2.0/2.7

ROSCA CORTA ROSCA LARGA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD ROSCA 

mm
N.º DE REF. ROSCA 

mm
N.º DE REF.

8 2 - - 4 SC 2050-08-2
10 2 - - 4 SC 2050-10-2
11 2 - - 5 SC 2050-11-2
12 2 - - 5 SC 2050-12-2
13 2 - - 6 SC 2050-13-2
14 2 - - 6 SC 2050-14-2
15 2 - - 6 SC 2050-15-2
16 2 - - 7 SC 2050-16-2
17 2 5 SC 2030-17-2 8 SC 2050-17-2
18 2 5 SC 2030-18-2 8 SC 2050-18-2
19 2 5 SC 2030-19-2 9 SC 2050-19-2
20 2 5 SC 2030-20-2 9 SC 2050-20-2
22 2 5 SC 2030-22-2 10 SC 2050-22-2
24 2 6 SC 2030-24-2 10 SC 2050-24-2

Tipo de rosca    Cortical 
ø de rosca         2.0 mm 
ø de núcleo      1.7 mm 
ø de vástago   1.65 mm 
ø de taladro      0.9 mm 
EC                            T6  
ø de cabeza    2.75 mm

Set de gradillas de 
tornillos, tornillos  
canulados 2.0/2.7 
IC 2051-10 
   con contenido

Tornillos canulados 2.0 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de gradillas de tornillos, tornillos  
canulados 2.0/2.7, vacío

IC 2051-00

Técnica quirúrgica   
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Tornillos canulados 2.0/2.7

Tipo de rosca    Cortical 
ø de rosca         2.7 mm 
ø de núcleo      2.0 mm 
ø de vástago     2.0 mm 
ø de taladro    1.35 mm 
EC                     2.5 mm 
ø de cabeza      5.0mm 
ø de la aguja  

de Kirschner   1.2 mm 
ø del taladro     2.0 mm

Tornillos  
canulados 2.7 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 

ø INTERNO 
mm

ø EXTERNO 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

2.2 4.5 5 SU 0205-00-2
4.0 8.0 5 SU 0407-00-2

*en IC 2075-00

ROSCA CORTA ROSCA LARGA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD* ROSCA 

mm
N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF.  
ESTÉRIL

ROSCA 
mm

N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF.  
ESTÉRIL

10 2 4 SC 2704-10-2 SC 2730-10-2S - - -

12 2 4 SC 2704-12-2 SC 2730-12-2S - - -

14 2 4 SC 2704-14-2 SC 2730-14-2S 6 SC 2706-14-2 SC 2750-14-2S

16 2 4 SC 2704-16-2 SC 2730-16-2S 7 SC 2707-16-2 SC 2750-16-2S

18 2 5 SC 2705-18-2 SC 2730-18-2S 8 SC 2708-18-2 SC 2750-18-2S

20 2 5 SC 2705-20-2 SC 2730-20-2S 9 SC 2709-20-2 SC 2750-20-2S

22 2 5 SC 2705-22-2 SC 2730-22-2S 10 SC 2710-22-2 SC 2750-22-2S

24 2 6 SC 2706-24-2 SC 2730-24-2S 10 SC 2710-24-2 SC 2750-24-2S

26 2 6 SC 2706-26-2 SC 2730-26-2S 12 SC 2712-26-2 SC 2750-26-2S

28 2 6 SC 2706-28-2 SC 2730-28-2S 12 SC 2712-28-2 SC 2750-28-2S

30 2 6 SC 2706-30-2 SC 2730-30-2S 14 SC 2714-30-2 SC 2750-30-2S

32 2 - - - 14 SC 2714-32-2 SC 2750-32-2S

                 *en IC 2051-10

Arandela  
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio 

   IC 0005-00 Pinzas  
     para arandelas  

 

 NOTA SOBRE LOS PRODUCTOS 
ESTÉRILES:  

 Las arandelas aún no  
ueden adquirirse estériles. 
Pídalas por separado y coló-
quelas en la bandeja de  
instrumentos si opta por 
tornillos estériles.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Sets de opciones para tornillos canulados 2.7-4.5

Sets de instrumental 
Tornillos canulados 2.7-4.5 
IC 2072-10* 
 

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para tornillos canulados 2.7-4.5, especial 1 IC 2071-10
Tapa para bandeja vacía, grande 1 IC 2008-00

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Pinzas para arandelas 2 IC 0005-00
Manguito de protección de tejidos, tornillos canulados 2.7-4.5 1 IS 1004-00
Obturador para tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1005-12
Obturador para tornillos canulados 4.5 1 IS 1005-16
Guía de broca para tornillos canulados 4.0, agujero roscado, perforación ø2.6 1 IS 1006-25
Guía de broca para tornillos canulados 3.5, agujero roscado, perforación ø2.8 1 IS 1006-27
Guía de broca para tornillos canulados 4.5, agujero roscado, perforación ø3.1 1 IS 1006-30
Guía de broca para tornillos canulados 3.5, orificio de deslizamiento, perforación ø3.6 1 IS 1006-35
Guía de broca para tornillos canulados 4.0, orificio de deslizamiento, perforación ø4.1 1 IS 1006-40
Guía de broca para tornillos canulados 4.5, orificio de deslizamiento, perforación ø4.6 1 IS 1006-45
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7-4.0, entrecaras 2.5 1 IS 1203-12
Llave hexagonal para tornillos canulados 4.5, entrecaras 2.5 1 IS 1203-16
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7-4.0, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido 1 IS 1205-12
Llave hexagonal para tornillos canulados 4.5, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido 1 IS 1205-16
Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.7-4.5, acoplamiento rápido 1 IS 1305-16
Cuerpo base para guía de broca paralela para tornillos canulados 2.7-4.5 1 IS 1602-00
Inserto para guía de broca paralela para tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1602-12
Inserto para guía de broca paralela para tornillos canulados 4.5 1 IS 1602-16
Alambre de limpieza ø1.2, tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1702-12
Alambre de limpieza ø1.6, tornillos canulados 4.5 1 IS 1702-16
Taladro para tornillos canulados 4.0, ø2.5, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7025-13
Taladro para tornillos canulados 2.7/3.5, ø2.7, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7027-13
Taladro para tornillos canulados 4.5, ø3.0, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7030-13
Taladro para tornillos canulados 3.5, ø3.5, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7035-13
Taladro para tornillos canulados 4.0, ø4.0, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7040-13
Taladro para tornillos canulados 4.5, ø4.5, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7045-13
Mango para acoplamiento rápido pequeño, perforado 1 IU 7704-00
Varilla de medición L 150, sistema de tornillos canulados 2.7-4.5 1 IU 7915-02
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø1.2, L 150 5 NK 0012-15
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø1.6, L 150 5 NK 1016-15
Arandela, ø int. 4.0, ø ext. 8.0 5 SU 0407-00-2
Arandela, ø int. 4.5, ø ext. 8.0 5 SU 0508-00-2

*Combine con gradillas de tornillos (páginas 17-20) o implantes estériles.

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         
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Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Sets de opciones para tornillos canulados 2.7-4.5

Set de instrumental para  
tornillos canulados 2.7-4.5, 
pequeño 
IC 2072-15* 
 

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para tornillos canulados 2.7-4.5, pequeña 1 IC 2072-16
Inserto para instrumental, vacío 1 IC 2072-17
Tapa para bandeja vacía, pequeña 1 IC 2007-00

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Pinzas para arandelas 2 IC 0005-00
Manguito de protección de tejidos, tornillos canulados 2.7-4.5 1 IS 1004-00
Obturador para tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1005-12
Obturador para tornillos canulados 4.5 1 IS 1005-16
Guía de broca para tornillos canulados 4.0, agujero roscado, perforación ø2.6 1 IS 1006-25
Guía de broca para tornillos canulados 3.5, agujero roscado, perforación ø2.8 1 IS 1006-27
Guía de broca para tornillos canulados 4.5, agujero roscado, perforación ø3.1 1 IS 1006-30
Guía de broca para tornillos canulados 3.5, orificio de deslizamiento, perforación ø3.6 1 IS 1006-35
Guía de broca para tornillos canulados 4.0, orificio de deslizamiento, perforación ø4.1 1 IS 1006-40
Guía de broca para tornillos canulados 4.5, orificio de deslizamiento, perforación ø4.6 1 IS 1006-45
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7-4.0, entrecaras 2.5 1 IS 1203-12
Llave hexagonal para tornillos canulados 4.5, entrecaras 2.5 1 IS 1203-16
Llave hexagonal para tornillos canulados 2.7-4.0, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido 1 IS 1205-12
Llave hexagonal para tornillos canulados 4.5, entrecaras 2.5, acoplamiento rápido 1 IS 1205-16
Fresa avellanadora para tornillos canulados 2.7-4.5, acoplamiento rápido 1 IS 1305-16
Cuerpo base para guía de broca paralela para tornillos canulados 2.7-4.5 1 IS 1602-00
Inserto para guía de broca paralela para tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1602-12
Inserto para guía de broca paralela para tornillos canulados 4.5 1 IS 1602-16
Alambre de limpieza ø1.2, tornillos canulados 2.7-4.0 1 IS 1702-12
Alambre de limpieza ø1.6, tornillos canulados 4.5 1 IS 1702-16
Taladro para tornillos canulados 4.0, ø2.5, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7025-13
Taladro para tornillos canulados 2.7/3.5, ø2.7, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7027-13
Taladro para tornillos canulados 4.5, ø3.0, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7030-13
Taladro para tornillos canulados 3.5, ø3.5, L 130, acoplamiento rápido 1 IU 7035-13
Taladro para tornillos canulados 4.0, ø4.0, L 130, acoplamiento rápido 0 IU 7040-13
Taladro para tornillos canulados 4.5, ø4.5, L 130, acoplamiento rápido 0 IU 7045-13
Mango para acoplamiento rápido pequeño, perforado 1 IU 7704-00
Varilla de medición L 150, sistema de tornillos canulados 2.7-4.5 1 IU 7915-02
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø1.2, L 150 5 NK 0012-15
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø1.6, L 150 5 NK 1016-15
Arandela, ø int. 4.0, ø ext. 8.0, titanio 5 SU 0407-00-2
Arandela, ø int. 4.5, ø ext. 8.0, titanio 5 SU 0508-00-2

*Combine con gradillas de tornillos (páginas 17-20) o implantes estériles.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Sets de opciones para tornillos canulados 2.7-4.5

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de instrumental para tornillos canulados 2.0/2.7/3.5, pequeño IC 2072-20
Set de instrumental para tornillos canulados 2.7-4.0, pequeño IC 2072-30
Set de instrumental para tornillos canulados 2.7/3.5/4.5, pequeño IC 2072-35

Set de instrumental para tornillos canulados 3.5 IC 2075-35
Set de instrumental para tornillos canulados 4.0 IC 2075-40
Set de instrumental para tornillos canulados 4.5 IC 2075-45

*Combine con gradillas de tornillos (páginas 31-34) o implantes estériles.

Set de instrumental, 
opciones*

Bandeja base para  
gradillas de tornillos 
Tornillos canulados 
2.7-4.5

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja base para cuatro gradillas de tornillos, tornillos canulados  
2.7-4.5, vacía

IC 2073-00

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Bandeja base para dos gradillas de tornillos, tornillos canulados  
2.7-4.5, vacía

IC 2073-10

Tapa para bandeja vacía, pequeña IC 2007-00

PARA ø DE TORNILLO ø INTERNO 
mm

ø EXTERNO 
mm

CANTIDAD N.º DE REF.

2.7/3.5 4.0 8.0 5 SU 0407-00-2

4.0/4.5 4.5 8.0 5 SU 0508-00-2

Arandela  
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio 

   IC 0005-00 Pinzas  
     para arandelas  

 

 NOTA SOBRE LOS PRODUCTOS 
ESTÉRILES:  

 Las arandelas aún no  
ueden adquirirse estériles. 
Pídalas por separado y coló-
quelas en la bandeja de  
instrumentos si opta por 
tornillos estériles.

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
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Tornillos canulados 2.7

Tipo de rosca         Cortical 
ø de rosca              2.7 mm 
ø de núcleo            2.0 mm 
ø de vástago           2.0 mm 
ø de taladro         1.35 mm 
EC                          2.5 mm 
ø de cabeza            5.0mm 
ø de la aguja  

de Kirschner        1.2 mm 
ø del taladro          2.0 mm

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de gradillas de tornillos, tornillos canulados 
2.7 con tapa, vacío

IC 2041-11

ROSCA CORTA ROSCA LARGA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD* ROSCA 

mm
N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF.  
ESTÉRIL

ROSCA 
mm

N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF.  
ESTÉRIL

8 2 4 - SC 2730-08-2S - - -
10 2 4 SC 2704-10-2 SC 2730-10-2S - - -
12 2 4 SC 2704-12-2 SC 2730-12-2S - - -
14 2 4 SC 2704-14-2 SC 2730-14-2S 6 SC 2706-14-2 SC 2750-14-2S
16 2 4 SC 2704-16-2 SC 2730-16-2S 7 SC 2707-16-2 SC 2750-16-2S
18 2 5 SC 2705-18-2 SC 2730-18-2S 8 SC 2708-18-2 SC 2750-18-2S
20 2 5 SC 2705-20-2 SC 2730-20-2S 9 SC 2709-20-2 SC 2750-20-2S
22 2 5 SC 2705-22-2 SC 2730-22-2S 10 SC 2710-22-2 SC 2750-22-2S
24 2 6 SC 2706-24-2 SC 2730-24-2S 10 SC 2710-24-2 SC 2750-24-2S
26 2 6 SC 2706-26-2 SC 2730-26-2S 12 SC 2712-26-2 SC 2750-26-2S
28 2 6 SC 2706-28-2 SC 2730-28-2S 12 SC 2712-28-2 SC 2750-28-2S
30 2 6 SC 2706-30-2 SC 2730-30-2S 14 SC 2714-30-2 SC 2750-30-2S
32 2 6 - SC 2730-32-2S 14 SC 2714-32-2 SC 2750-32-2S
34 2 7 - SC 2730-34-2S 15 SC 2750-34-2S

*en IC 2041-10

Set de gradillas de  
tornillos para tornillos 
canulados 2.7 
IC 2041-10 
   Con contenido 

   Para sets de instrumental,  
     consulte las páginas 14-16 

   Para combinaciones de tornillos  
     canulados 2.0/2.7, consulte la  
     página 26 

Tornillos  
canulados 2.7 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 
 

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            



28

Tornillos canulados 3.5

Set de gradillas de  
tornillos para tornillos 
canulados 3.5 
IC 2011-10 
   Con contenido 

   Para sets de instrumental,  
     consulte las páginas 14-16

Tornillos  
canulados 3.5 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio

Tipo de rosca         Cortical 
ø de rosca              3.5 mm 
ø de núcleo           2.5 mm 
ø de vástago          2.5 mm 
ø de taladro         1.35 mm 
EC                          2.5 mm 
ø de cabeza           5.0 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner        1.2 mm 
ø del taladro          2.7 mm

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de gradillas de tornillos, tornillos canulados 
3.5 con tapa, vacío

IC 2011-11

ROSCA CORTA ROSCA COMPLETA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD* ROSCA 

mm
N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

ROSCA 
mm

N.º DE REF. 
ESTÉRIL

N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF. 
ESTÉRIL

10 2 4 SC 3504-10-2 4 SC 3530-10-2S SC 3500-10-2 SC 3500-10-2S
12 2 4 SC 3504-12-2 4 SC 3530-12-2S SC 3500-12-2 SC 3500-12-2S
14 2 5 SC 3505-14-2 5 SC 3530-14-2S SC 3500-14-2 SC 3500-14-2S
16 2 5 SC 3505-16-2 5 SC 3530-16-2S SC 3500-16-2 SC 3500-16-2S
18 2 6 SC 3506-18-2 6 SC 3530-18-2S SC 3500-18-2 SC 3500-18-2S
20 2 7 SC 3507-20-2 7 SC 3530-20-2S SC 3500-20-2 SC 3500-20-2S
22 2 7 SC 3507-22-2 7 SC 3530-22-2S SC 3500-22-2 SC 3500-22-2S
24 2 8 SC 3508-24-2 8 SC 3530-24-2S SC 3500-24-2 SC 3500-24-2S
26 2 8 SC 3508-26-2 8 SC 3530-26-2S SC 3500-26-2 SC 3500-26-2S
28 2 9 SC 3509-28-2 9 SC 3530-28-2S SC 3500-28-2 SC 3500-28-2S
30 2 10 SC 3510-30-2 10 SC 3530-30-2S SC 3500-30-2 SC 3500-30-2S
32 2 10 SC 3510-32-2 11 SC 3530-32-2S SC 3500-32-2 SC 3500-32-2S
34 2 10 SC 3510-34-2 11 SC 3530-34-2S SC 3500-34-2 SC 3500-34-2S
36 2 10 SC 3510-36-2 12 SC 3530-36-2S SC 3500-36-2 SC 3500-36-2S
38 2 10 SC 3510-38-2 12 SC 3530-38-2S SC 3500-38-2 SC 3500-38-2S
40 2 10 SC 3510-40-2 13 SC 3530-40-2S SC 3500-40-2 SC 3500-40-2S
42 2 10  SC 3510-42-2 14 SC 3530-42-2S SC 3500-42-2 SC 3500-42-2S
44 2 10 SC 3510-44-2 14 SC 3530-44-2S SC 3500-44-2 SC 3500-44-2S
46 2 10 SC 3510-46-2 15 SC 3530-46-2S SC 3500-46-2 SC 3500-46-2S
48 2 10 SC 3510-48-2 15 SC 3530-48-2S SC 3500-48-2 SC 3500-48-2S
50 2 10 SC 3510-50-2 16 SC 3530-50-2S SC 3500-50-2 SC 3500-50-2S
55 - 18 SC 3530-55-2 18 SC 3530-55-2S SC 3500-55-2 SC 3500-55-2S
60 - 20 SC 3530-60-2 20 SC 3530-60-2S SC 3500-60-2 SC 3500-60-2S

                  *en IC 2011-10

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         
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Tornillos canulados 4.0

ROSCA CORTA ROSCA COMPLETA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD* ROSCA 

mm
N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

ROSCA 
mm

N.º DE REF. 
ESTÉRIL

N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

N.º DE REF. 
ESTÉRIL

10 2 5 SC 4005-10-2 5 SC 4030-10-2S SC 4000-10-2 SC 4000-10-2S
12 2 5 SC 4005-12-2 5 SC 4030-12-2S SC 4000-12-2 SC 4000-12-2S
14 2 5 SC 4005-14-2 5 SC 4030-14-2S SC 4000-14-2 SC 4000-14-2S
16 2 6 SC 4006-16-2 5 SC 4030-16-2S SC 4000-16-2 SC 4000-16-2S
18 2 7 SC 4007-18-2 6 SC 4030-18-2S SC 4000-18-2 SC 4000-18-2S
20 2 8 SC 4008-20-2 7 SC 4030-20-2S SC 4000-20-2 SC 4000-20-2S
22 2 9 SC 4009-22-2 7 SC 4030-22-2S SC 4000-22-2 SC 4000-22-2S
24 2 10 SC 4010-24-2 8 SC 4030-24-2S SC 4000-24-2 SC 4000-24-2S
26 2 12 SC 4012-26-2 9 SC 4030-26-2S SC 4000-26-2 SC 4000-26-2S
28 2 14 SC 4014-28-2 9 SC 4030-28-2S SC 4000-28-2 SC 4000-28-2S
30 2 14 SC 4014-30-2 10 SC 4030-30-2S SC 4000-30-2 SC 4000-30-2S
32 2 15 SC 4015-32-2 11 SC 4030-32-2S SC 4000-32-2 SC 4000-32-2S
34 2 15 SC 4015-34-2 11 SC 4030-34-2S SC 4000-34-2 SC 4000-34-2S
36 2 15 SC 4015-36-2 12 SC 4030-36-2S SC 4000-36-2 SC 4000-36-2S
38 2 16 SC 4016-38-2 12 SC 4030-38-2S SC 4000-38-2 SC 4000-38-2S
40 2 16 SC 4016-40-2 13 SC 4030-40-2S SC 4000-40-2 SC 4000-40-2S
42 2 16 SC 4016-42-2 14 SC 4030-42-2S SC 4000-42-2 SC 4000-42-2S
44 2 17 SC 4017-44-2 14 SC 4030-44-2S SC 4000-44-2 SC 4000-44-2S
46 2 17 SC 4017-46-2 15 SC 4030-46-2S SC 4000-46-2 SC 4000-46-2S
48 2 18 SC 4018-48-2 15 SC 4030-48-2S SC 4000-48-2 SC 4000-48-2S
50 2 18 SC 4018-50-2 16 SC 4030-50-2S SC 4000-50-2 SC 4000-50-2S
55 - 18 SC 4030-55-2 18 SC 4030-55-2S SC 4000-55-2 SC 4000-55-2S
60 - 20 SC 4030-60-2 20 SC 4030-60-2S SC 4000-60-2 SC 4000-60-2S

                     *en IC 2021-10

Tipo de rosca   Hueso esponjoso 
ø de rosca                      4.0 mm 
ø de núcleo                   2.3 mm 
ø de vástago                  2.3 mm 
ø de taladro                 1.35 mm 
EC                                  2.5 mm 
ø de cabeza                   6.0 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner                1.2 mm 
ø del taladro                  2.5 mm

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de gradillas de tornillos, tornillos canulados 
4.0 con tapa, vacío

IC 2021-11

Set de gradillas de  
tornillos para tornillos 
canulados 4.0 
IC 2021-10 
   Con contenido 

   Para sets de instrumental,  
     consulte las páginas 14-16 

Tornillos  
canulados 4.0 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 
 

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5
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Tornillos canulados 4.5

Set de gradillas de  
tornillos para tornillos  
canulados 4.5 
IC 2031-10 
   Con contenido 

   Para sets de instrumental,  
     consulte las páginas 14-16

Tornillos  
canulados 4.5 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

Tipo de rosca    Hueso esponjoso 
ø de rosca                       4.5 mm 
ø de núcleo                    2.8 mm 
ø de vástago                   2.8 mm 
ø de taladro                  1.75 mm 
EC                                  2.5 mm 
ø de cabeza                    6.0 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner                1.6 mm 
ø del taladro                   3.0 mm

ARTÍCULO N.º DE REF.
Set de gradillas de tornillos, tornillos canulados 
4.5 con tapa, vacío

IC 2031-11

ROSCA CORTA ROSCA COMPLETA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD* ROSCA 

mm
N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL

ROSCA 
mm

N.º DE REF. 
ESTÉRIL 

N.º DE REF.* 
NO ESTÉRIL 

N.º DE REF. 
ESTÉRIL 

20 2 7 SC 4507-20-2 7 SC 4530-20-2S SC 4500-20-2 SC 4500-20-2S
22 2 7 SC 4507-22-2 7 SC 4530-22-2S SC 4500-22-2 SC 4500-22-2S
24 2 8 SC 4508-24-2 8 SC 4530-24-2S SC 4500-24-2 SC 4500-24-2S
26 2 9 SC 4509-26-2 9 SC 4530-26-2S SC 4500-26-2 SC 4500-26-2S
28 2 9 SC 4509-28-2 9 SC 4530-28-2S SC 4500-28-2 SC 4500-28-2S
30 2 10 SC 4510-30-2 10 SC 4530-30-2S SC 4500-30-2 SC 4500-30-2S
32 2 11 SC 4511-32-2 11 SC 4530-32-2S SC 4500-32-2 SC 4500-32-2S
34 2 11 SC 4511-34-2 11 SC 4530-34-2S SC 4500-34-2 SC 4500-34-2S
36 2 12 SC 4512-36-2 12 SC 4530-36-2S SC 4500-36-2 SC 4500-36-2S
38 2 13 SC 4513-38-2 12 SC 4530-38-2S SC 4500-38-2 SC 4500-38-2S
40 2 13 SC 4513-40-2 13 SC 4530-40-2S SC 4500-40-2 SC 4500-40-2S
42 2 14 SC 4514-42-2 14 SC 4530-42-2S SC 4500-42-2 SC 4500-42-2S
44 2 15 SC 4515-44-2 14 SC 4530-44-2S SC 4500-44-2 SC 4500-44-2S
46 2 15 SC 4515-46-2 15 SC 4530-46-2S SC 4500-46-2 SC 4500-46-2S
48 2 16 SC 4516-48-2 15 SC 4530-48-2S SC 4500-48-2 SC 4500-48-2S
50 2 16 SC 4516-50-2 16 SC 4530-50-2S SC 4500-50-2 SC 4500-50-2S
52 2 17 SC 4517-52-2 17 SC 4530-52-2S SC 4500-52-2 SC 4500-52-2S
54 2 18 SC 4518-54-2 18 SC 4530-54-2S SC 4500-54-2 SC 4500-54-2S
56 2 19 SC 4519-56-2 19 SC 4530-56-2S SC 4500-56-2 SC 4500-56-2S
60 2 20 SC 4520-60-2 20 SC 4530-60-2S SC 4500-60-2 SC 4500-60-2S
64 2 21 SC 4521-64-2 21 SC 4530-64-2S SC 4500-64-2 SC 4500-64-2S
68 2 23 SC 4523-68-2 23 SC 4530-68-2S SC 4500-68-2 SC 4500-68-2S
72 2 24 SC 4524-72-2 24 SC 4530-72-2S SC 4500-72-2 SC 4500-72-2S

                          *en IC 2031-10

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         
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Tornillos canulados 4.5

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     4.5 mm 
ø de núcleo                  2.8 mm 
ø de vástago                 2.8 mm 
ø de taladro                1.75 mm 
EC                                 2.5 mm 
ø de cabeza                  6.0 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               1.6 mm 
ø del taladro                 3.0 mm

Tornillos canulados 4.5, 
rosca de 6 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

LONGITUD 
mm

N.º DE REF.

20 SC 4506-20-2
22 SC 4506-22-2
24 SC 4506-24-2
26 SC 4506-26-2
28 SC 4506-28-2
30 SC 4506-30-2
32 SC 4506-32-2
34 SC 4506-34-2
36 SC 4506-36-2
38 SC 4506-38-2
40 SC 4506-40-2
42 SC 4506-42-2
44 SC 4506-44-2
46 SC 4506-46-2
48 SC 4506-48-2
50 SC 4506-50-2
52 SC 4506-52-2
54 SC 4506-54-2
56 SC 4506-56-2
60 SC 4506-60-2
64 SC 4506-64-2
68 SC 4506-68-2
72 SC 4506-72-2

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            



32

Set completo de tornillos canulados 5.8

Set de instrumental para tornillos canulados 5.8 
IC 2003-10

 ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental e implantes, tornillos canulados 5.8 1 IC 2003-01
Guía de broca para tornillos canulados 5.8/6.5, perforación ø4.5 1 IS 1010-27
Alambre de limpieza ø2.0, para tornillos canulados 5.8 1 IS 1702-20
Manguito de protección de tejidos, tornillos canulados 5.8-7.5 1 IS 2000-01
Obturador para tornillos canulados 5.8 1 IS 2000-22
Fresa avellanadora para tornillos canulados 5.8, mandril de Jacobs 1 IS 2310-22
Llave hexagonal para tornillos canulados 5.8, entrecaras 3.5, mango en T 1 IS 2400-22
Guía de broca paralela para tornillos canulados 5.8 1 IS 2505-22
Taladro para tornillos canulados 5.8, ø4.3, L 220, ø int. 2.2, espiral 54 1 IU 7343-22
Varilla de medición L 270, sistema de tornillos canulados 5.8 1 IU 7927-10
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø2.0, L 270 10 NK 1020-27

Set completo de tornillos 
canulados 5.8 
IC 2003-00

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental e implantes, 
tornillos canulados 5.8

IC 2003-01

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         
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Set completo de tornillos canulados 5.8

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     5.8 mm 
ø de núcleo                   3.7 mm 
ø de vástago                 4.2 mm 
ø de taladro                  2.2 mm 
EC                                 3.5 mm 
ø de cabeza                   8.5 mm 
ø de la aguja                            

de Kirschner               2.0 mm 
ø del taladro                 4.3 mm

Tornillos canulados 5.8,  
rosca de 16 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia. 

LONGITUD 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

30 - SC 5816-30-2
35 - SC 5816-35-2
40 - SC 5816-40-2
45 - SC 5816-45-2
50 2 SC 5816-50-2
55 2 SC 5816-55-2
60 2 SC 5816-60-2
65 2 SC 5816-65-2
70 2 SC 5816-70-2
75 2 SC 5816-75-2
80 2 SC 5816-80-2
85 2 SC 5816-85-2
90 2 SC 5816-90-2
95 2 SC 5816-95-2
100 2 SC 5816-00-2

*en IC 2003-00

ø INTERNO 
mm

ø EXTERNO 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

6.6 13.0 5 SU 0513-00-2

*en IC 2003-00

Arandela  
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio 

   IC 0005-00 Pinzas  
     para arandelas  

 

 NOTA SOBRE LOS PRODUCTOS 
ESTÉRILES:  

 Las arandelas aún no  
ueden adquirirse estériles. 
Pídalas por separado y coló-
quelas en la bandeja de  
instrumentos si opta por 
tornillos estériles.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Set completo de tornillos canulados 6.5

Set de instrumental para tornillos canulados 6.5 
IC 2005-10

 ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental e implantes, tornillos canulados 6.5 1 IC 2005-01
Guía de broca para tornillos canulados 5.8/6.5, perforación ø4.5 1 IS 1010-27
Alambre de limpieza ø2.5, tornillos canulados 6.5 1 IS 1702-25
Manguito de protección de tejidos, tornillos canulados 5.8-7.5 1 IS 2000-01
Obturador para tornillos canulados 6.5 1 IS 2000-27
Fresa avellanadora para tornillos canulados 6.5/7.5, mandril de Jacobs 1 IS 2310-32
Llave hexagonal para tornillos canulados 6.5/7.5, entrecaras 5.0, mango en T 1 IS 2400-32
Guía de broca paralela para tornillos canulados 6.5 1 IS 2505-27
Taladro para tornillos canulados 6.5, ø4.4, L 220, ø int. 2.7, espiral 54 1 IU 7344-22
Varilla de medición, L 270, sistema de tornillos canulados 6.5/7.5 1 IU 7927-00
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø2.5, L 270 10 NK 1025-27

opcional:
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø2.5, L 270 NK 0025-27

Set completo de tornillos 
canulados 6.5 
IC 2005-00

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental e implantes, 
tornillos canulados 6.5

IC 2005-01

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Set completo de tornillos canulados 6.5

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     6.5mm 
ø de núcleo                   4.0mm 
ø de vástago                 4.3mm 
ø de taladro                  2.7mm 
EC                                5.0mm 
ø de cabeza                  9.5mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               2.5 mm 
ø del taladro                 4.4 mm

Tornillos canulados 6.5,  
rosca de 16 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

LONGITUD 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

35 - SC 6516-35-2
40 2 SC 6516-40-2
45 2 SC 6516-45-2
50 2 SC 6516-50-2
55 2 SC 6516-55-2
60 2 SC 6516-60-2
65 2 SC 6516-65-2
70 2 SC 6516-70-2
75 2 SC 6516-75-2
80 2 SC 6516-80-2
85 2 SC 6516-85-2
90 2 SC 6516-90-2
95 2 SC 6516-95-2
100 2 SC 6516-00-2
105 2 SC 6516-01-2
110 2 SC 6516-02-2
115 2 SC 6516-03-2
120 2 SC 6516-04-2

*en IC 2005-00

ø INTERNO 
mm

ø EXTERNO 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

8.6 13.0 5 SU 0913-00-2
8.6 16.0 - SU 0916-00-2
8.6 19.0 - SU 0919-00-2

*en IC 2005-00

Arandela  
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio 

   IC 0005-00 Pinzas  
     para arandelas  

 

 NOTA SOBRE LOS PRODUCTOS 
ESTÉRILES:  

 Las arandelas aún no  
ueden adquirirse estériles. 
Pídalas por separado y coló-
quelas en la bandeja de  
instrumentos si opta por 
tornillos estériles.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            



36

Tornillos canulados 6.5

Bandeja base para implantes 
con tornillos canulados 6.5 
IC 2005-05 
   Vacía 

   Para tornillos canulados 6.5,  
     32 mm y rosca completa

               
LONGITUD 

mm
N.º DE REF. 

45 SC 6532-45-2
50 SC 6532-50-2
55 SC 6532-55-2
60 SC 6532-60-2
65 SC 6532-65-2
70 SC 6532-70-2
75 SC 6532-75-2
80 SC 6532-80-2
85 SC 6532-85-2
90 SC 6532-90-2
95 SC 6532-95-2
100 SC 6532-00-2
105 SC 6532-01-2
110 SC 6532-02-2
115 SC 6532-03-2
120 SC 6532-04-2

Tornillos canulados 6.5,  
rosca de 32 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     6.5mm 
ø de núcleo                   4.0mm 
ø de vástago                 4.3mm 
ø de taladro                  2.7mm 
EC                                 5.0mm 
ø de cabeza                  9.5mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               2.5 mm 
ø del taladro                 4.4 mm

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Tornillos canulados 6.5

LONGITUD 
mm

N.º DE REF.

35 SC 6500-35-2
40 SC 6500-40-2
45 SC 6500-45-2
50 SC 6500-50-2
55 SC 6500-55-2
60 SC 6500-60-2
65 SC 6500-65-2
70 SC 6500-70-2
75 SC 6500-75-2
80 SC 6500-80-2
85 SC 6500-85-2
90 SC 6500-90-2
95 SC 6500-95-2
100 SC 6500-00-2
105 SC 6500-01-2
110 SC 6500-02-2
115 SC 6500-03-2
120 SC 6500-04-2

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     6.5mm 
ø de núcleo                   4.0mm 
ø de vástago                 4.3mm 
ø de taladro                  2.7mm 
EC                                5.0mm 
ø de cabeza                  9.5mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               2.5 mm 
ø del taladro                 4.4 mm

Tornillos canulados 6.5,  
rosca completa 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Set de instrumental para tornillos canulados 7.5 
IC 2001-75

Set completo de tornillos canulados 7.5

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental, tornillos canulados 7.5 1 IC 2001-00
Guía de broca para tornillos canulados 7.5, perforación ø5.2 1 IS 1010-32
Alambre de limpieza ø3.0, para tornillos canulados 7.5 1 IS 1702-30
Manguito de protección de tejidos largo, tornillos canulados 5.8-7.5 1 IS 2000-01
Obturador para tornillos canulados 7.5 1 IS 2000-32
Fresa avellanadora para tornillos canulados 6.5/7.5, mandril de Jacobs 1 IS 2310-32
Llave hexagonal para tornillos canulados 6.5/7.5, entrecaras 5.0, mango en T 1 IS 2400-32
Guía de broca paralela para tornillos canulados 7.5 1 IS 2505-32
Taladro para tornillos canulados 7.5, ø5.0, L 220, ø int. 3.3, espiral 60 1 IU 7350-22
Varilla de medición L 220, sistema de tornillos canulados 7.5 1 IU 7922-00
Varilla de medición, L 270, sistema de tornillos canulados 6.5/7.5 1 IU 7927-00
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø3.0, L 220 6 NK 1030-22
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø3.0, L 270 6 NK 1030-27

opcional:
Aguja de Kirschner con punta de trócar, ø3.0, L 270 NK 0030-27

Set completo de tornillos 
canulados 7.5 
IC 2000-00

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental, tornillos  
canulados 7.5

IC 2001-00

Bandeja vacía para implantes, tornillos  
canulados 7.5

IC 2002-00

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Set completo de tornillos canulados 7.5

Tornillos canulados 7.5,  
rosca de 32 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     7.5 mm 
ø de núcleo                  5.0 mm 
ø de vástago                 4.9 mm 
ø de taladro                  3.2 mm 
EC                                 5.0 mm 
ø de cabeza                  9.3 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               3.0 mm 
ø del taladro                 5.0 mm

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     7.5 mm 
ø de núcleo                  5.0 mm 
ø de vástago                 4.9 mm 
ø de taladro                  3.2 mm 
EC                                5.0 mm 
ø de cabeza                  9.3 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               3.0 mm 
ø del taladro                 5.0 mm

LONGITUD 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

45 1 SC 7532-45-2
50 1 SC 7532-50-2
55 1 SC 7532-55-2
60 1 SC 7532-60-2
65 1 SC 7532-65-2
70 2 SC 7532-70-2
75 2 SC 7532-75-2
80 2 SC 7532-80-2
85 2 SC 7532-85-2
90 2 SC 7532-90-2
95 2 SC 7532-95-2
100 2 SC 7532-00-2
105 1 SC 7532-01-2
110 1 SC 7532-02-2
115 1 SC 7532-03-2
120 1 SC 7532-04-2
125 1 SC 7532-05-2
130 1 SC 7532-06-2

*en IC 2000-00

LONGITUD 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

30 2 SC 7516-30-2
35 2 SC 7516-35-2
40 2 SC 7516-40-2
45 2 SC 7516-45-2
50 2 SC 7516-50-2
55 2 SC 7516-55-2
60 2 SC 7516-60-2
65 2 SC 7516-65-2
70 4 SC 7516-70-2
75 4 SC 7516-75-2
80 4 SC 7516-80-2
85 4 SC 7516-85-2
90 4 SC 7516-90-2
95 4 SC 7516-95-2
100 4 SC 7516-00-2
105 2 SC 7516-01-2
110 2 SC 7516-02-2
115 2 SC 7516-03-2
120 2 SC 7516-04-2
125 2 SC 7516-05-2
130 2 SC 7516-06-2

*en IC 2000-00

Tornillos canulados 7.5,  
rosca de 16 mm 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

Set de implantes para  
tornillos canulados 7.5 
IC 2002-75 
   Set de implantes, vacío IC 2002-00

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Tornillos canulados 7.5

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     7.5 mm 
ø de núcleo                  5.0 mm 
ø de vástago                 4.9 mm 
ø de taladro                  3.2 mm 
EC                                5.0 mm 
ø de cabeza                  9.3 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               3.0 mm 
ø del taladro                 5.0 mm

Tornillos canulados 7.5, 
rosca de 8 mm* 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

                 
LONGITUD 

mm
N.º DE REF.

30 SC 7508-30-2
35 SC 7508-35-2
40 SC 7508-40-2
45 SC 7508-45-2
50 SC 7508-50-2
55 SC 7508-55-2
60 SC 7508-60-2
65 SC 7508-65-2
70 SC 7508-70-2
75 SC 7508-75-2
80 SC 7508-80-2
85 SC 7508-85-2
90 SC 7508-90-2
95 SC 7508-95-2
100 SC 7508-00-2
105 SC 7508-01-2
110 SC 7508-02-2
115 SC 7508-03-2
120 SC 7508-04-2
125 SC 7508-05-2
130 SC 7508-06-2

* no incluido en IC 2000-00

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Tornillos canulados 7.5

Tipo de rosca  Hueso esponjoso 
ø de rosca                     7.5 mm 
ø de núcleo                  5.0 mm 
ø de vástago                 4.9 mm 
ø de taladro                  3.2 mm 
EC                                5.0 mm 
ø de cabeza                  9.3 mm 
ø de la aguja  

de Kirschner               3.0 mm 
ø del taladro                 5.0 mm

LONGITUD 
mm

N.º DE REF.

30 SC 7500-30-2
35 SC 7500-35-2
40 SC 7500-40-2
45 SC 7500-45-2
50 SC 7500-50-2
55 SC 7500-55-2
60 SC 7500-60-2
65 SC 7500-65-2
70 SC 7500-70-2
75 SC 7500-75-2
80 SC 7500-80-2
85 SC 7500-85-2
90 SC 7500-90-2
95 SC 7500-95-2
100 SC 7500-00-2
105 SC 7500-01-2
110 SC 7500-02-2
115 SC 7500-03-2
120 SC 7500-04-2
125 SC 7500-05-2
130 SC 7500-06-2

* no incluido en IC 2000-00

Tornillos canulados 7.5,  
rosca completa* 
   Terraja/corte inverso 

   Autoperforantes 

   Aleación de titanio 

 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

ø INTERNO 
mm

ø EXTERNO 
mm

CANTIDAD* N.º DE REF.

8.6 13.0 5 SU 0913-00-2
8.6 16.0 - SU 0916-00-2
8.6 19.0 - SU 0919-00-2

*en IC 2000-00/ IC 2002-75

Arandela  
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio 

   IC 0005-00 Pinzas  
     para arandelas  

 

 NOTA SOBRE LOS PRODUCTOS 
ESTÉRILES:  

 Las arandelas aún no  
ueden adquirirse estériles. 
Pídalas por separado y coló-
quelas en la bandeja de  
instrumentos si opta por 
tornillos estériles.

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Sets de opciones para tornillos canulados 6.5/7.5

Set de instrumental para  
tornillos canulados 6.5/7.5 
IC 2004-10

ARTÍCULO CANTIDAD N.º DE REF.
Guía de broca para tornillos canulados 5.8/6.5, perforación ø4.5 1 IS 1010-27
Guía de broca para tornillos canulados 7.5, perforación ø5.2 1 IS 1010-32
Alambre de limpieza ø2.5, tornillos canulados 6.5 1 IS 1702-25
Alambre de limpieza ø3.0, tornillos canulados 7.5 1 IS 1702-30
Manguito de protección de tejidos, tornillos canulados 5.8-7.5 1 IS 2000-01
Obturador para tornillos canulados 6.5 1 IS 2000-27
Obturador para tornillos canulados 7.5 1 IS 2000-32
Fresa avellanadora para tornillos canulados 6.5/7.5, mandril de Jacobs 1 IS 2310-32
Llave hexagonal para tornillos canulados 6.5/7.5, entrecaras 5.0, mango en T 1 IS 2400-32
Llave hexagonal para tornillos canulados 6.5/7.5, entrecaras 5.0, mandril de Jacobs 1 IS 2402-32
Guía de broca paralela para tornillos canulados 7.5 para agujas de Kirschner 1 IS 2505-32
Taladro para tornillos canulados 6.5, ø4.4, L 220, ø int. 2.7, espiral 54 1 IU 7344-22
Taladro para tornillos canulados 7.5, ø5.0, L 220, ø int. 3.3, espiral 60 1 IU 7350-22
Varilla de medición, L 270, sistema de tornillos canulados 6.5/7.5 1 IU 7927-00
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø2.5, L 270 5 NK 1025-27
Aguja de Kirschner con rosca y trócar, ø3.0, L 270 5 NK 1030-27

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para instrumental, tornillos  
canulados 6.5-7.5

IC 2004-01

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Sets de opciones para tornillos canulados 6.5/7.5

ROSCA DE 16 MM ROSCA DE 32 MM ROSCA COMPLETA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD N.º DE REF. CANTIDAD N.º DE REF. CANTIDAD N.º DE REF.

              35 1 SC 6516-35-2 - - 1 SC 6500-35-2
              40 1 SC 6516-40-2 - - 1 SC 6500-40-2
              45 1 SC 6516-45-2 1 SC 6532-45-2 1 SC 6500-45-2
              50 1 SC 6516-50-2 1 SC 6532-50-2 1 SC 6500-50-2
              55 1 SC 6516-55-2 1 SC 6532-55-2 1 SC 6500-55-2
              60 1 SC 6516-60-2 1 SC 6532-60-2 1 SC 6500-60-2
              65 1 SC 6516-65-2 1 SC 6532-65-2 1 SC 6500-65-2
              70 3 SC 6516-70-2 2 SC 6532-70-2 1 SC 6500-70-2
              75 3 SC 6516-75-2 2 SC 6532-75-2 1 SC 6500-75-2
              80 3 SC 6516-80-2 2 SC 6532-80-2 1 SC 6500-80-2
              85 3 SC 6516-85-2 2 SC 6532-85-2 1 SC 6500-85-2
              90 3 SC 6516-90-2 2 SC 6532-90-2 1 SC 6500-90-2
              95 3 SC 6516-95-2 2 SC 6532-95-2 1 SC 6500-95-2
            100 3 SC 6516-00-2 2 SC 6532-00-2 1 SC 6500-00-2
            105 1 SC 6516-01-2 1 SC 6532-01-2 1 SC 6500-01-2
            110 1 SC 6516-02-2 1 SC 6532-02-2 1 SC 6500-02-2
            115 1 SC 6516-03-2 1 SC 6532-03-2 1 SC 6500-03-2
            120 1 SC 6516-04-2 1 SC 6532-04-2 1 SC 6500-04-2

Arandela* 
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio

* Consulte la página 41.

Set de implantes para  
tornillos canulados 6.5 
IC 2004-65 
 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para implantes, tornillos  
canulados 6.5, vacío

IC 2005-05

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Técnica quirúrgica  
Tornillos canulados 2.0-7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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Sets de opciones para tornillos canulados 6.5/7.5

ROSCA DE 16 MM ROSCA DE 32 MM ROSCA COMPLETA
LONGITUD 

mm
CANTIDAD N.º DE REF. CANTIDAD N.º DE REF. CANTIDAD N.º DE REF.

              30 1 SC 7516-30-2 - - - -
              35 1 SC 7516-35-2 - - - -
              40 1 SC 7516-40-2 - - 1 SC 7500-40-2
              45 1 SC 7516-45-2 1 SC 7532-45-2 1 SC 7500-45-2
              50 1 SC 7516-50-2 1 SC 7532-50-2 1 SC 7500-50-2
              55 1 SC 7516-55-2 1 SC 7532-55-2 1 SC 7500-55-2
              60 1 SC 7516-60-2 1 SC 7532-60-2 1 SC 7500-60-2
              65 1 SC 7516-65-2 1 SC 7532-65-2 1 SC 7500-65-2
              70 3 SC 7516-70-2 2 SC 7532-70-2 1 SC 7500-70-2
              75 3 SC 7516-75-2 2 SC 7532-75-2 1 SC 7500-75-2
              80 3 SC 7516-80-2 2 SC 7532-80-2 1 SC 7500-80-2
              85 3 SC 7516-85-2 2 SC 7532-85-2 1 SC 7500-85-2
              90 3 SC 7516-90-2 2 SC 7532-90-2 1 SC 7500-90-2
              95 3 SC 7516-95-2 2 SC 7532-95-2 1 SC 7500-95-2
            100 3 SC 7516-00-2 2 SC 7532-00-2 1 SC 7500-00-2
            105 1 SC 7516-01-2 1 SC 7532-01-2 1 SC 7500-01-2
            110 1 SC 7516-02-2 1 SC 7532-02-2 1 SC 7500-02-2
            115 1 SC 7516-03-2 1 SC 7532-03-2 - -
            120 1 SC 7516-04-2 1 SC 7532-04-2 - -
            125 1 SC 7516-05-2 1 SC 7532-05-2 - -
            130 1 SC 7516-06-2 1 SC 7532-06-2 - -

Set de implantes para  
tornillos canulados 7.5 
IC 2004-75 
 
  Para tornillos canulados estériles, 
     añada una «S» al final del número 
     de referencia.

ARTÍCULO N.º DE REF.
Bandeja vacía para implantes, tornillos  
canulados 7.5

IC 2002-00

Tapa para bandeja vacía, grande IC 2008-00

Arandela* 
   Cajas de 5 unidades 

   Aleación de titanio

* Consulte la página 41.

Técnica quirúrgica   
Tornillos canulados 2.0-7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Alemania                            
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