
Locking Compression Technology by aap

Rovné dlahy 3.5 a 4.5 
Operační technika  



Vyloučení odpovědnosti  
 

Tato operační technika je určena výhradně odbornému zdravotnickému personálu, zejména lékařům, a 
proto neslouží jako informační materiál pro laiky v oblasti medicíny. Obsah této operační techniky není 
lékařskou radou ani lékařským doporučením a v žádném případě nepředstavuje terapeutické výroky o 
konkrétním individuálním medicínském případu. Individuální poradenství a vysvětlení pacientovi je 
proto bezpodmínečně nutné, přísluší ošetřujícímu lékaři a tato operační technika je nenahrazuje.  
Obsah této operační techniky vypracovali medicínsky vyškolení odborníci a kvalifikovaní pracovníci  
společnosti aap Implantate AG podle svého nejlepšího vědomí a s velkou pečlivostí. Společnost aap  

Implantate AG však nemůže ručit za úplnost, správnost, aktuálnost a kvalitu informací ani za škody  
materiální nebo nemateriální povahy, které budou způsobeny používáním informací. 
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Systém rovných dlah LOQTEQ® 3.5 a 4.5 se skládá z kostních dlah a šroubů a rovněž z nezbytných nástrojů pro jejich 
nasazení. Flexibilita systému umožňuje bezpečné reponování a stabilní fixaci různých vzorů fraktury podle indikací uve­
dených v operační technice. Konstrukce implantátů, osvědčené operační techniky a vyzkoušená stabilita stály u zrodu 
konstruktu, který kosti v průběhu procesu hojení spolehlivě podporuje a umožňuje brzkou mobilizaci pacienta. 
 
 
Materiál 

Implantáty a nástroje LOQTEQ® jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které se ve zdravotnické technice osvědčují 
již po desetiletí. Dlahy se vyrábí z čistého titanu a šrouby z titanové slitiny. 
Všechny použité materiály jsou standardizovány podle národních a mezinárodních norem. Vyznačují se dobrou biokom­
patibilitou, vysokou bezpečností z hlediska alergických reakcí a dobrými mechanickými vlastnostmi. Implantáty LOQTEQ® 
mají skvělý, vysoce lesklý povrch. 
 
 
Účel použití 
 
LOQTEQ® Sada malého fragmentu 3.5 
Implantáty ve formě dlah a šroubů ze systému Sada malého fragmentu LOQTEQ® 3.5 jsou určeny k přechodné fixaci, ko­
rekci nebo stabilizaci radia, ulny, humeru, lopatky, fibuly, pánve a/nebo patní kosti. Implantáty jsou určeny k jednorá­
zovému použití na lidských kostech. 
 
LOQTEQ® Sada velkého fragmentu 4.5 
Implantáty ve formě dlah a šroubů ze systému Sada velkého fragmentu LOQTEQ® 4.5 jsou určeny k přechodné fixaci, ko­
rekci nebo stabilizaci diafyzárních fraktur humeru, femuru a/nebo tibie. Implantáty jsou určeny k jednorázovému použití 
na lidských kostech. 
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Indikace/kontraindikace 
 
Indikace 
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 
Diafyzární fraktury radia, diafyzární fraktury ulny, diafyzární fraktury humeru, pseudoartrózy diafýzy humeru. 
 
LOQTEQ® Rekonstrukční dlaha 3.5 
Dislokované fraktury skapuly, distální fraktury humeru klasifikace AO 13­A2, ­A3, ­B a ­C, fraktury výběžku loketní kosti 
klasifikace AO 21­A1.3, ­B1, ­B3.1, ­B3.3 a ­C, fraktury pánve, zejména na symphysis pubis a vnitřním pánevním pletenci, 
fraktury acetabula. 
 
LOQTEQ® ⅓ trubková dlaha 3.5 
Fraktury výběžku loketní kosti, fraktury fibuly typu Weber, fraktury patní kosti, fraktury metatarzu I, artrodézy tarso­
metatarzálního kloubu a artrodézy Lisfrankova kloubu. 
 
LOQTEQ® rovné dlahy 4.5 
Diafyzární fraktury humeru, diafyzární fraktury femuru, diafyzární fraktury tibie, fixace periprotetických fraktur, nesrůstání 
a chybné srůstání. 
 
Absolutní kontraindikace 
• Zánět nebo infekce (lokální nebo systémové) 
• Alergie na materiály implantátu 
• Akutní nebo chronická osteomyelitida v místě operace nebo v jeho okolí 
• Nepřijatelně vysoké riziko narkózy 
• Těžké otoky měkkých tkání, ohrožující bezpečné hojení rány 
• Nedostatečné překrytí měkkou tkání 
• Fraktury v dětském a mladistvém věku s otevřenými epifyzárními štěrbinami 
 
 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: 

Zdravotnické prostředky aap nejsou přípustné pro páteř. 

Podrobné informace k indikacím, kontraindikacím a podrobný popis možných komplikací naleznete v návodu k použití. 
 
 
Opětovné zpracování (sterilizace a čištění) 
 
Firma aap uvádí do prodeje zdravotnické prostředky jako nesterilní, jsou příslušně označeny a je bezpodmínečně nutné 
je před použitím připravit (viz kapitolu Příprava zdravotnických prostředků v Návodu k použití).  
 
Poškozené implantáty nebo implantáty z poškozených obalů nesmí být použity. 
 
 
Informace o bezpečnosti při zobrazování metodou MR 

V neklinických zkouškách bylo prokázáno, že systémy Sada malého fragmentu LOQTEQ® 3.5 a Sada velkého  
fragmentu LOQTEQ® 4.5 jsou podmíněně bezpečné v prostředí MR. Další informace jsou uvedeny v Návodu k 
použití dodaném se zdravotnickým prostředkem. 
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LOQTEQ® Kortikální  
šroub 3.5 
 

 úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 červený 
 T15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití v úhlově stabilním 
kluzném otvoru:  
s kompresí/bez komprese 
 
 
 vrták (modrý / červený): 

ø2.7 

LOQTEQ® Kortikální  
šroub 3.5, malá hlava 
 
 úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 modrý 
 T15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití v úhlově stabilním 
kulatém otvoru. 
Malá hlava – nepoužívejte 
v kluzném otvoru! 
 
 vrták (modrý/červený):  

ø2.7    

Kortikální šroub 3.5 
  
 
 není úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 zlatý  
 T15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Použití ve všech otvorech 
dlahy: s kompresí a bez 
komprese a jako tahový 
šroub. 
 
 vrták (modrý/červený):  

ø2.7      

Rovné dlahy 3.5, úhlově stabilní kluzný otvor
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Kortikální šroub 3.5 
  
 
 není úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 zlatý 
 šířka klíče 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití ve všech otvorech 
dlahy: s kompresí a bez 
komprese a jako tahový 
šroub. 
 
 vrták: 

ø2.5    

Rekonstrukční dlaha 3.5, úhlově stabilní kulatý otvor

1/3 trubková dlaha 3.5, úhlově stabilní kulatý otvor

Implantáty malý fragment 3.5

*viz Varovná upozornění na straně 15
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Implantáty velký fragment 4.5

Rovná dlaha 4.5 široká, úhlově stabilní kluzný otvor

Rovná dlaha 4.5 úzká, úhlově stabilní kluzný otvor

LOQTEQ® Kortikální  
šroub 4.5 

 
 úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 červený 
 T25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití v úhlově stabilním kluzném 
otvoru: s kompresí/bez komprese 
 
 
 
 vrták (modrý / červený):  

ø3.8

Kortikální šroub 4.5  
  
 
 není úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 zlatý  
 T25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití ve všech otvorech dlahy:  
s kompresí a bez komprese a jako  
tahový šroub. 
   
   
  vrták:                                               

ø3.2      
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Kortikální šroub 4.5 
  
 
 není úhlově stabilní 
 samořezný 
 

 zlatý   
 šířka klíče 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití ve všech otvorech dlahy:  
s kompresí a bez komprese a jako  
tahový šroub. 
   
   
 vrták: 

ø 3.2         
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Systém LOQTEQ® obsahuje mnoho různých dlah pro ošetření různých fraktur. Tato operační technika slouží pro použití 
rovných dlah a ne k ošetření určité fraktury. Specifické možnosti ošetření si laskavě vyhledejte v odborné literatuře. 
 
Kombinace úhlové stability a komprese fraktury v kluzném otvoru nového typu nabízí následující možnosti fixace šroubu: 
• Úhlově stabilní komprese se zajišťovacím šroubem 
• Komprese fraktury se šroubem, který není úhlově stabilní 
• Zajišťovací šroub a šroub, který není úhlově stabilní, v neutrální poloze 
 
 
Operační technika 

Předoperační plánování 
 
• Hodnocení situace fraktury a volba vhodné velikosti a polohy dlahy 

se provádí na základě rentgenového snímku. V případě potřeby nap­
lánujte nasazení tahových šroubů. 

 
Příprava dlahy 
 
• Dlahu volte tak, aby se hodila ke vzoru fraktury a k anatomii paci­

enta. 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Anatomicky předem vytvarované dlahy snižují nutnost přizpůso­
bení v průběhu operace. V případě potřeby je možné dlahu dotva­
rovat. 

 
 POZOR:  

Anatomicky tvarované dlahy pokud možno neohýbejte. Při přizpů­
sobení dlah dané anatomické struktuře kostí je bezpodmínečně 
nutné se vyhnout vícečetnému ohýbání dlah tam a zpět, protože 
by to mohlo vést k selhání implantátů. Při ohýbání je třeba zabrá­
nit vzniku poškození s ostrými hranami. Úhlově stabilní dlahy je 
třeba zásadně ohýbat pouze v oblasti mezi otvory. Ohnutím v ob­
lasti úhlově stabilních otvorů může dojít k omezení nebo úplné 
ztrátě příslušné funkce. Když je úhlová stabilita narušena ohýbá­
ním, je nutno použít šrouby, které nejsou úhlově stabilní. 

 
Repozice a primární fixace 
 
• Frakturu reponujte a dočasně fixujte. Dbejte na to, aby Kirschnerovy 

dráty a tahové šrouby byly na svém místě a nerušily pozdější umís­
tění dlahy. 

 
• Přiložte dlahu a uprostřed vyrovnejte přes frakturu. Fixujte dlahu 

na kosti Kirschnerovým drátem. Výsledek repozice a polohu dlahy 
kontrolujte s použitím zobrazovací techniky. 

NÁSTROJE MALÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Železný nástroj 1 k ohýbání malých fragm. dlah, zavřený IP 8405­00
Železný nástroj 2 k ohýbání malých fragm. dlah, zavřený IP 8405­50
Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 3.5,  
I­ø 2.8, červené IU 8166­10
Vrtací pouzdro pro kulatý otvor LOQTEQ® 3.5,  
I­ø 2.8, modrý IU 8166­20
Redukční objímka pro K­drát ø1.6 IU 8166­16
K­drát s trokarovým hrotem, ø1.6, D 150 NK 0016­15

NÁSTROJE VELKÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 4.5, I­ø 3.9, 
červené IU 8167­10
Redukční objímka pro K­drát ø2.0 IU 8167­15
K­drát s trokarovým hrotem, ø2.0, D 250 NK 0020­25
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 POZOR:  
      Kortikální šrouby se dodávají s různými průměry hlavy. Dodržujte 

k tomu pokyny na straně 15 k výběru hodícího se šroubu! 
 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Pokud je použita kombinace úhlově stabilních šroubů a šroubů, 

které nejsou úhlově stabilní, je nutno nejprve nasadit šrouby, které 
nejsou úhlově stabilní. 

 
• Pro nasazení kortikálního šroubu (zlatý) umístěte dvojité vrtací pouz­

dro do otvoru v dlaze a zatlačte dolů. Vyvrtejte bikortikálně přísluš­
ným vrtákem. Délku šroubu určete měřicím nástrojem a nasaďte 
šroub odpovídající délky s použitím šroubováku. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Šroubovák musí být nasazen na hlavu šroubu úplně a ve správném 

osovém postavení. 
 
• Polohu dlahy kontrolujte a případně korigujte s použitím zobrazovací 

techniky. 
 
• Při použití kortikálního šroubu jako tahového šroubu začněte s vr­

tákem pro kluzný otvor na odpovídající straně dvojitého vrtacího 
pouzdra. Provrtejte vstupní kortikalis, resp. vrtejte k linii fraktury, 
druhou stranu vrtacího pouzdra vycentrujte v kluzném otvoru a vy­
vrtejte hodícím se vrtákem pro jádrový otvor protilehlou kortikalis. 
Délku šroubu určete měřicím nástrojem a nasaďte kortikální šroub 
odpovídající délky, který není úhlově stabilní. 

 
 
 
 

Nasazení kortikálních šroubů 
(zlaté)

NÁSTROJE VELKÉHO FRAGMENTU
Dvojité vrtací pouzdro, vrták ø3.2/4.5, s odpruženým  
centrováním IU 8117­50 IU 8117­50
Rychlospojka vrtáku ø3.2, D 195, spirála 50 IU 7432­30 IU 7432­30
Rychlospojka vrtáku ø4.5, D 145, spirála 50 IU 7445­00 IU 7445­00
Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20 IS 7904­20
Nástavec šroubováku, rychlospojka IU 7835­00 IU 7835­56 
Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00 IU 7706­00

NÁSTROJE MALÉHO FRAGMENTU
Dvojité vrtací pouzdro, s odpruženým centrováním IU 8116­50 IU 8116­60
Rychlospojka vrtáku IU 7425­00 IU 7427­15
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50, se stupnicí – IU 7427­16
Rychlospojka vrtáku ø3.5, D 110, spirála 50 IU 7435­00 IU 7435­00
Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20 IS 7904­20
Nástavec šroubováku, rychlospojka IU 7825­00 IU 7825­56
Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00 IU 7706­00
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Operační technika

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Nasazení úhlově stabilních 
šroubů (modré)

• Zašroubujte vrtací pouzdro (modré) do zvoleného kulatého otvoru a 
vyvrtejte vrtákem ø2,7 mm (modrý/červený) do požadované hloubky. 

 
 POZOR:  
      Nástavec šroubováku Duo není určen k zašroubování vrtacího pouz­

dra do dlahy. 
 
• Na stupnici vrtáku odečtěte délku šroubu nebo ji určete po odstranění 

vrtacího pouzdra nástrojem k měření hloubky. 
 
• Zarážka vrtání může odečet vrtáku usnadnit. Nasaďte ji na vrták tak, 

aby tlačila dolů na vrtací objímku, vyjměte vrták a odečtěte hloubku 
vyvrtaného otvoru v otvoru zarážky vrtání. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Nástavec šroubováku Duo může usnadnit ruční vyšroubování vr­

tacího pouzdra. 
 
• Zvolte úhlově stabilní šroub (modrý) příslušné délky a šroubovákem 

T15 ručně nebo nástrojem při pomalé rychlosti volně nasaďte tak, 
aby hlava šroubu dosahovala k horní straně dlahy. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Šroubovák musí být nasazen na hlavu šroubu úplně a ve správném 

osovém postavení. 
 
• Šrouby dotáhněte nástavcem šroubováku T15 a rukojeť s omezova­

čem točivého momentu 2.0 Nm dotáhněte ručně. Optimálního za­
blokování by mělo být dosaženo po slyšitelném a citelném 
zaklapnutí. 

 
 POZOR:  
      Jakmile hlava šroubu dosáhne k závitu v otvoru dlahy, musí být po­

užit omezovač točivého momentu. Pokud je kost zvláště tvrdá, může 
být nezbytné dotáhnout šroub bez omezovače točivého momentu. 
To by mělo zajistit, že bude hlava šroubu zcela zapuštěná a šroub 
bude zablokovaný. 

 
• Osaďte podle této techniky otvory v dlaze v závislosti na vzoru frak­

tury. Pak zkontrolujte, zda jsou všechny hlavy šroubů plně zapuštěné. 
Výsledek zkontrolujte pomocí zobrazovací techniky a popřípadě ori­
entaci a délku šroubů zkorigujte.

3.5

pouze pro rekonstrukční a ⅓trubkovou dlahu 3.5

NÁSTROJE KAT. Č.
Vrtací pouzdro pro kulatý otvor LOQTEQ® 3.5, I­ø 2.8, modrý IU 8166­20
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50 IU 7427­15
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50, se stupnicí IU 7427­16
Dorazový kroužek pro měření hloubky, malý fragment IU 8166­06
Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20
Nástavec šroubováku Duo, T15, rychlospojka IU 7825­56
Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 2,0 Nm IU 7707­20
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• Zašroubujte vrtací pouzdro (červené) do zvoleného kluzného otvoru 
a vyvrtejte vrtákem (modrý/červený) do požadované hloubky. 

 
 POZOR:   
      Nástavec šroubováku Duo není určen k zašroubování vrtacího 

pouzdra do dlahy. 
 
• Na stupnici vrtáku odečtěte délku šroubu nebo ji určete po odstra­

nění vrtacího pouzdra nástrojem k měření hloubky. 
 
• Dorazový kroužek může odečet vrtáku usnadnit. Nasaďte ho na 

vrták tak, aby tlačil dolů na vrtací pouzdro, vyjměte vrták a odečtěte 
hloubku vyvrtaného otvoru v otvoru dorazového kroužku. 

 
 UPOZORNĚNÍ: 
      NÁSTAVEC ŠROUBOVÁKU DUO MŮŽE USNADNIT RUČNÍ VYŠROUBOVÁNÍ VRTACÍHO 

POUZDRA. 
 
• Zvolte úhlově stabilní šroub (červený) příslušné délky a šroubová­

kem ručně nebo nástrojem při pomalé rychlosti volně nasaďte tak, 
aby hlava šroubu dosahovala k horní straně dlahy. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Šroubovák musí být nasazen na hlavu šroubu úplně a ve správném 

osovém postavení. 
 
• Šrouby dotáhněte nástavcem šroubováku a rukojeť s omezovačem 

točivého momentu dotáhněte ručně. Optimálního zablokování by 
mělo být dosaženo po slyšitelném a citelném zaklapnutí. 

 
 POZOR:  
      Jakmile hlava šroubu dosáhne k závitu v otvoru dlahy, musí být 

použit omezovač točivého momentu. Pokud je kost zvláště tvrdá, 
může být nezbytné dotáhnout šroub bez omezovače točivého mo­
mentu. To by mělo zajistit, že bude hlava šroubu zcela zapuštěná 
a šroub bude zablokovaný.

Nasazení úhlově stabilních 
šroubů (červené) 
bez komprese

Operační technika

NÁSTROJE MALÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 3.5, I­ø 2.8, červené IU 8166­10
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50 IU 7427­15
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50, se stupnicí IU 7427­16
Dorazový kroužek pro měření hloubky, malý fragment IU 8166­06
Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20
Nástavec šroubováku Duo, T15, rychlospojka IU 7825­56
Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 2,0 Nm IU 7707­20

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

NÁSTROJE VELKÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 4.5, I­ø 3.9, červené IU 8167­10
Rychlospojka vrtáku ø3.8, D 180, spirála 50 IU 7438­18
Dorazový kroužek pro měření hloubky, pro velký fragment IU 8184­03
Měřicí nástroj pro šrouby ø4.5­6.5, do D 100 IS 7905­20
Nástavec šroubováku Duo, T25, rychlospojka IU 7835­56
Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 3,5 Nm IU 7707­35
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Nasazení úhlově stabilních  
šroubů (červené) 
s kompresí

Operační technika

NÁSTROJE MALÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Základní držák pro upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5 IU 8166­05
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, komprese 1 mm IU 8166­01
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, komprese 2 mm IU 8166­02
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, variabilní do 2 mm IU 8166­03

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

NÁSTROJE VELKÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Základní držák pro upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5 IU 8167­05
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, komprese 1 mm IU 8167­01
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, komprese 2 mm IU 8167­02
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, variabilní do 2 IU 8167­03

• Kluzné otvory LOQTEQ® umožňují kompresi fraktury s následným 
úhlově stabilním zablokováním v jednom kroku. S použitím kom­
presních vrtacích pouzder lze štěrbinu fraktury komprimovat až na 
2 mm. 

 
• Základní držák pro upínací vrtací pouzdro našroubujte do otvoru v 

dříku v blízkosti fraktury nebo případně přes linii fraktury. Upínací 
vrtací pouzdro zvolte podle dráhy komprese (1 mm nebo 2 mm), 
nasaďte na základní držák vrtací pouzdro do následujícího otvoru v 
dlaze mimo štěrbinu fraktury. Zabraňte působení tlaku na vrtací 
pouzdro. 

 
 POZOR:  
      K zašroubování základního držáku do dlahy není určen nástavec 

šroubováku Duo. 
 
• Alternativně lze použít variabilní upínací vrtací pouzdro. Při nasta­

vení dráhy komprese (max. 2 mm) má štěrbina fraktury sloužit k ori­
entaci. K tomuto účelu otáčejte kolečkem upínacího vrtacího 
pouzdra, dokud na nástroji nevznikne odpovídající štěrbina. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  
      Dbejte na volbu správné délky komprese (1 mm nebo 2 mm). Je 

třeba zabránit nadměrné kompresi, aby bylo zajištěno úplné  
zablokování šroubu, zejména v tvrdých kostech. 
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NÁSTROJE MALÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50 IU 7427­15
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50, se stupnicí IU 7427­16
Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20
Nástavec šroubováku Duo, T15, rychlospojka IU 7825­56
Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 2,0 Nm IU 7707­20
Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00

NÁSTROJE VELKÉHO FRAGMENTU KAT. Č.
Rychlospojka vrtáku ø3.8, D 250, spirála 50 IU 7438­25
Měřicí nástroj pro šrouby ø4.5­6.5, do D 100 IS 7905­20
Nástavec šroubováku Duo, T25, rychlospojka IU 7835­56
Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 3,5 Nm IU 7707­35
Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00

• Vrtákem (modrý/červený) předvrtejte otvory do požadované 
hloubky. Na stupnici vrtáku odečtěte délku šroubu nebo ji určete 
po odstranění vrtacího pouzdra nástrojem k měření hloubky. 

 
 UPOZORNĚNÍ: 
      Nástavec šroubováku Duo může usnadnit ruční vyšroubování  

základního držáku. 
 
• Pak úhlově stabilní šroub (červený) příslušné délky šroubovákem 

ručně nebo nástrojem při pomalé rychlosti volně nasaďte tak, aby 
hlava šroubu dosahovala k horní straně dlahy. Šroub dotáhněte  
nástavcem šroubováku a rukojeť s omezovačem točivého momentu 
dotáhněte ručně. Optimálního zablokování by mělo být dosaženo 
po slyšitelném a citelném zaklapnutí. 

 
 POZOR:  
      Jakmile hlava šroubu dosáhne k závitu v otvoru dlahy, musí být 

použit omezovač točivého momentu. Pokud je kost zvláště tvrdá, 
může být nezbytné dotáhnout šroub bez omezovače točivého mo­
mentu. To by mělo zajistit, že bude hlava šroubu zcela zapuštěná 
a šroub bude zablokovaný. 

 
• Alternativně lze nasadit šroub, který není úhlově stabilní (zlatý), jako 

kompresní šroub. K tomuto účelu nasaďte dvojité vrtací pouzdro bez 
tlaku a mimo frakturu do otvoru v dlaze. Nasazení šroubu proveďte 
podle pokynů na straně 7. 

 
• Osaďte podle této techniky otvory v dlaze v závislosti na vzoru fraktury. 

Pak zkontrolujte, zda jsou všechny hlavy šroubů plně zapuštěné.  
Výsledek zkontrolujte pomocí zobrazovací techniky a popřípadě ori­
entaci a délku šroubů zkorigujte.



 UPOZORNĚNÍ: 
     Šroubováky T15 v sadě (IU 7825­56) a T25 (IU7835­56) v sadě jsou 

samodržné a nemají se používat k explantaci šroubů. 
 
• K bezpečnému odstranění šroubů použijte vhodný explantační šrou­

bovák. Explantační šroubováky nejsou samodržné, zanoří se hlouběji 
do hlavy šroubu a umožňují tak vyšší omezovací moment při odstra­
ňování šroubů. Nejsou součástí sady, je nutno je objednat zvlášť. 

 
• V místě průběhu staré jizvy proveďte incizi. Všechny šrouby povolte 

rukou a postupně odstraňte. Po ručním povolení se v druhém kroku 
může k odstranění použít nástroj.

NÁSTROJE KAT. Č.
Explantační šroubovák T15, kulatá rukojeť IU 7811­15
Explantační šroubovák T25, kulatá rukojeť IU 7811­25

12

Explantace
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Návod k montáži

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          
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Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

4.2
4.1

3

12

5

Upínací vrtací pouzdro (IU 8166­03 / IU 8167­03) 
 
 
• Odstranění šroubů (pol. 4) šestihranným  

šroubovákem šířka klíče 2.5 
 
 
• Vyšroubování stavěcího šroubu (pol. 3) 
 
 
• Oddělení upínacího bloku od sebe (pol. 1 a 2)

• Spojení upínacího bloku k sobě (pol. 1 a 2) 
 
 
• Zašroubování stavěcího šroubu (pol. 3) do upínacího bloku,  

střední otvor 
 
 
• Zašroubování přídržných šroubů (pol. 4.1 a 4.2)  

šestihranným šroubovákem šířka klíče 2.5

Demontáž

Montáž

4.14.2 3

1
2
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Malý fragment 3.5
Implantáty

LOQTEQ® Rovná dlaha 3.5

POČET OTVORŮ DÉLKA KAT. Č.
(mm)

4 60 PG 3555­04­2
5 73 PG 3555­05­2
6 86 PG 3555­06­2
7 99 PG 3555­07­2
8 112 PG 3555­08­2
9 125 PG 3555­09­2

10 138 PG 3555­10­2
11 151 PG 3555­11­2
12 164 PG 3555­12­2
14 190 PG 3555­14­2

LOQTEQ® Rekonstrukční dlaha 3.5

POČET OTVORŮ DÉLKA KAT. Č.
(mm)

5 58 PR 3550­05­2
6 70 PR 3550­06­2
7 82 PR 3550­07­2
8 94 PR 3550­08­2
9 106 PR 3550­09­2

10 118 PR 3550­10­2
12 142 PR 3550­12­2
14 166 PR 3550­14­2
16 190 PR 3550­16­2
18 214 PR 3550­18­2

LOQTEQ® ⅓ trubková dlaha 3.5

POČET OTVORŮ DÉLKA KAT. Č.
(mm)

3 40 PG 3553­03­2
4 52 PG 3553­04­2
5 64 PG 3553­05­2
6 76 PG 3553­06­2
7 88 PG 3553­07­2
8 100 PG 3553­08­2
9 112 PG 3553­09­2

10 124 PG 3553­10­2
11 136 PG 3553­11­2
12 148 PG 3553­12­2

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Malý fragment 3.5
Implantáty

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          
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LOQTEQ® Kortikální šroub 3.5,  
malá hlava T15, samořezný

D 10 SK 3526­10­2
D 12 SK 3526­12­2
D 14 SK 3526­14­2
D 16 SK 3526­16­2
D 18 SK 3526­18­2
D 20 SK 3526­20­2
D 22 SK 3526­22­2
D 24 SK 3526­24­2
D 26 SK 3526­26­2
D 28 SK 3526­28­2
D 30 SK 3526­30­2
D 32 SK 3526­32­2
D 34 SK 3526­34­2
D 36 SK 3526­36­2
D 38 SK 3526­38­2
D 40 SK 3526­40­2
D 42 SK 3526­42­2
D 45 SK 3526­45­2
D 50 SK 3526­50­2
D 55 SK 3526­55­2
D 60 SK 3526­60­2
D 65 SK 3526­65­2
D 70 SK 3526­70­2
D 75 SK 3526­75­2
D 80 SK 3526­80­2
D 85 SK 3526­85­2
D 90 SK 3526­90­2

LOQTEQ® Kortikální šroub 3.5,  
T15, samořezný 

D 12 SK 3525­12­2
D 14 SK 3525­14­2
D 16 SK 3525­16­2
D 18 SK 3525­18­2
D 20 SK 3525­20­2
D 22 SK 3525­22­2
D 24 SK 3525­24­2
D 26 SK 3525­26­2
D 28 SK 3525­28­2
D 30 SK 3525­30­2
D 32 SK 3525­32­2
D 34 SK 3525­34­2
D 36 SK 3525­36­2
D 38 SK 3525­38­2
D 40 SK 3525­40­2
D 42 SK 3525­42­2
D. 44 SK 3525­44­2
D 45 SK 3525­45­2
D 50 SK 3525­50­2
D 55 SK 3525­55­2
D 60 SK 3525­60­2
D 65 SK 3525­65­2
D 70 SK 3525­70­2

Kortikální šroub 3.5,  
T15, samořezný

D 10 SK 3514­10­2
D 12 SK 3514­12­2
D 14 SK 3514­14­2
D 16 SK 3514­16­2
D 18 SK 3514­18­2
D 20 SK 3514­20­2
D 22 SK 3514­22­2
D 24 SK 3514­24­2
D 26 SK 3514­26­2
D 28 SK 3514­28­2
D 30 SK 3514­30­2
D 32 SK 3514­32­2
D 34 SK 3514­34­2
D 36 SK 3514­36­2
D 38 SK 3514­38­2
D 40 SK 3514­40­2
D 42 SK 3514­42­2
D 45 SK 3514­45­2
D 50 SK 3514­50­2
D 55 SK 3514­55­2
D 60 SK 3514­60­2
D 65 SK 3514­65­2
D 70 SK 3514­70­2
D 75 SK 3514­75­2
D 80 SK 3514­80­2
D 85 SK 3514­85­2
D 90 SK 3514­90­2

Kortikální šroub 3.5,  
malá hlava, samořezný

D 12 SK 3512­12­2
D 14 SK 3512­14­2
D 16 SK 3512­16­2
D 18 SK 3512­18­2
D 20 SK 3512­20­2
D 22 SK 3512­22­2
D 24 SK 3512­24­2
D 26 SK 3512­26­2
D 28 SK 3512­28­2
D 30 SK 3512­30­2
D 32 SK 3512­32­2
D 34 SK 3512­34­2
D 36 SK 3512­36­2
D 38 SK 3512­38­2
D 40 SK 3512­40­2
D 45 SK 3512­45­2
D 50 SK 3512­50­2
D 55 SK 3512­55­2
D 60 SK 3512­60­2
D 65 SK 3512­65­2
D 70 SK 3512­70­2
D 75 SK 3512­75­2
D 80 SK 3512­80­2
D 85 SK 3512­75­2
D 90 SK 3512­90­2

Kortikální šroub 3.5,  
samořezný

D 10 SK 3510­10­2
D 12 SK 3510­12­2
D 14 SK 3510­14­2
D 16 SK 3510­16­2
D 18 SK 3510­18­2
D 20 SK 3510­20­2
D 22 SK 3510­22­2
D 24 SK 3510­24­2
D 26 SK 3510­26­2
D 28 SK 3510­28­2
D 30 SK 3510­30­2
D 32 SK 3510­32­2
D 34 SK 3510­34­2
D 36 SK 3510­36­2
D 38 SK 3510­38­2
D 40 SK 3510­40­2
D 45 SK 3510­45­2
D 50 SK 3510­50­2
D 55 SK 3510­55­2
D 60 SK 3510­60­2
D 65 SK 3510­65­2
D 70 SK 3510­70­2

 
POZOR:  
SK 3510­xx­2 NEPOUŽÍVEJTE v úhlově stabil­
ním kulatém otvoru! 
SK 3512­xx­2 NEPOUŽÍVEJTE v úhlově stabil­
ním kluzném otvoru! 
 
POZOR:  
Tyto šrouby se na aktuální sadu již nedodá­
vají. K doobjednání použijte katalogová čísla 
na držácích na šrouby nebo se obraťte na 
příslušný úsek vnějších služeb. 
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Malý fragment 3.5
Implantáty

Spongiózní šroub 4.0, s malou 
hlavou, T15, plná délka závitu 

D. 10 SP 4035­10­2
D 12 SP 4035­12­2
D 14 SP 4035­14­2
D 16 SP 4035­16­2
D 18 SP 4035­18­2
D 20 SP 4035­20­2
D 22 SP 4035­22­2
D 24 SP 4035­24­2
D 26 SP 4035­26­2
D 28 SP 4035­28­2
D 30 SP 4035­30­2
D 32 SP 4035­32­2
D 34 SP 4035­34­2
D 36 SP 4035­36­2
D 38 SP 4035­38­2
D 40 SP 4035­40­2
D 42 SP 4035­42­2
D 45 SP 4035­45­2
D 50 SP 4035­50­2
D 55 SP 4035­55­2
D 60 SP 4035­60­2
D 65 SP 4035­65­2
D 70 SP 4035­70­2
D 75 SP 4035­75­2
D 80 SP 4035­80­2
D 85 SP 4035­85­2

Podložka I­ø 4,4 mm,  
A­ø 8.0 mm, titan

SU 0448­00­2

Spongiózní šroub 4.0,  
s malou hlavou, T15

D 10 část. závit 5 SP 4030­10­2
D 12 část. závit 5 SP 4030­12­2
D 14 část. závit 5 SP 4030­14­2
D 16 část. závit 6 SP 4030­16­2
D 18 část. závit 7 SP 4030­18­2
D 20 část. závit 8 SP 4030­20­2
D 22 část. závit 9 SP 4030­22­2
D 24 část. závit 10 SP 4030­24­2
D 26 část. závit 12 SP 4030­26­2
D 28 část. závit 14 SP 4030­28­2
D 30 část. závit 14 SP 4030­30­2
D 32 část. závit 14 SP 4030­32­2
D 34 část. závit 14 SP 4030­34­2
D 36 část. závit 14 SP 4030­36­2
D 38 část. závit 14 SP 4030­38­2
D 40 část. závit 14 SP 4030­40­2
D 42 část. závit 15 SP 4030­42­2
D 45 část. závit 15 SP 4030­45­2
D 50 část. závit 15 SP 4030­50­2
D 55 část. závit 16 SP 4030­55­2
D 60 část. závit 16 SP 4030­60­2
D 65 část. závit 16 SP 4030­65­2
D 70 část. závit 16 SP 4030­70­2
D 75 část. závit 16 SP 4030­75­2
D 80 část. závit 16 SP 4030­80­2
D 85 část. závit 16 SP 4030­85­2
D 90 část. závit 16 SP 4030­90­2
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Nástroje
Malý fragment 3.5

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Železný nástroj 1 k ohýbání malých fragm. dlah, zavřený IP 8405­00
Železný nástroj 2 k ohýbání malých fragm. dlah, zavřený IP 8405­50

Měřicí nástroj pro šrouby ø3.5­4.0, do D 90 IS 7904­20

Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00

Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 2,0 Nm IU 7707­20

Rychlospojka vrtáku ø2.5, D 110, spirála 50 IU 7425­00
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50 IU 7427­15
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 150, spirála 50, se stupnicí IU 7427­16
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 220, spirála 50 IU 7427­22
Rychlospojka vrtáku ø2.7, D 220, spirála 50, se stupnicí IU 7427­23
Rychlospojka vrtáku ø3.5, D 110, spirála 50 IU 7435­00

Nástavec šroubováku Duo, T15, rychlospojka IU 7825­56
Nástavec šroubováku šířka klíče 2.5, rychlospojka IU 7825­00
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Nástroje
Malý fragment 3.5

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, komprese 1 mm IU 8166­01
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, komprese 2 mm IU 8166­02
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5, variabilní do 2 mm IU 8166­03
Základní držák pro upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 3.5 IU 8166­05

Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 3.5, I­ø 2.8, červené IU 8166­10

Redukční objímka pro K­drát ø1.6 IU 8166­16

Vrtací pouzdro pro kulatý otvor LOQTEQ® 3.5, I­ø 2.8, modrý IU 8166­20

Dorazový kroužek pro měření hloubky, malý fragment IU 8166­06

Dvojité vrtací pouzdro, vrták ø2.7/3.5, s odpruženým centrováním IU 8116­60
Dvojité vrtací pouzdro, vrták ø2.5/3.5, s odpruženým centrováním IU 8116­50

Schránka na K­dráty D 150 IC 0006­15
K­drát s trokarovým hrotem, ø1.6, D 150 NK 0016­15
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Implantáty a nástroje

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Velký fragment 4.5
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Velký fragment 4.5
Implantáty

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

LOQTEQ® úzká dlaha 4.5

POČET OTVORŮ DÉLKA KAT. Č.
(mm)

4 72 PG 4555­04­2
5 90 PG 4555­05­2
6 108 PG 4555­06­2
7 126 PG 4555­07­2
8 144 PG 4555­08­2
9 162 PG 4555­09­2

10 180 PG 4555­10­2
11 198 PG 4555­11­2
12 216 PG 4555­12­2
14 252 PG 4555­14­2
16 288 PG 4555­16­2

LOQTEQ® široká dlaha 4.5

POČET OTVORŮ DÉLKA KAT. Č.
(mm)

6 115 PG 4556­06­2
7 133 PG 4556­07­2
8 150 PG 4556­08­2
9 168 PG 4556­09­2

10 186 PG 4556­10­2
11 204 PG 4556­11­2
12 222 PG 4556­12­2
14 257 PG 4556­14­2
16 293 PG 4556­16­2
18 328 PG 4556­18­2
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Velký fragment 4.5
Implantáty

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

LOQTEQ® Kortikální šroub 4.5,  
T25, samořezný

D 14 SK 4525­14­2
D 16 SK 4525­16­2
D 18 SK 4525­18­2
D 20 SK 4525­20­2
D 22 SK 4525­22­2
D 24 SK 4525­24­2
D 26 SK 4525­26­2
D 28 SK 4525­28­2
D 30 SK 4525­30­2
D 32 SK 4525­32­2
D 34 SK 4525­34­2
D 36 SK 4525­36­2
D 38 SK 4525­38­2
D 40 SK 4525­40­2
D 42 SK 4525­42­2
D 45 SK 4525­45­2
D 50 SK 4525­50­2
D 55 SK 4525­55­2
D 60 SK 4525­60­2
D 65 SK 4525­65­2
D 70 SK 4525­70­2
D 75 SK 4525­75­2
D 80 SK 4525­80­2
D 85 SK 4525­85­2
D 90 SK 4525­90­2

Kortikální šroub 4.5, T25, 
samořezný

D 20 SK 4514­20­2
D 22 SK 4514­22­2
D 24 SK 4514­24­2
D 26 SK 4514­26­2
D 28 SK 4514­28­2
D 30 SK 4514­30­2
D 32 SK 4514­32­2
D 34 SK 4514­34­2
D 36 SK 4514­36­2
D 38 SK 4514­38­2
D 40 SK 4514­40­2
D 42 SK 4514­42­2
D 45 SK 4514­45­2
D 50 SK 4514­50­2
D 55 SK 4514­55­2
D 60 SK 4514­60­2
D 65 SK 4514­65­2
D 70 SK 4514­70­2
D 75 SK 4514­75­2
D 80 SK 4514­80­2
D 85 SK 4514­85­2
D 90 SK 4514­90­2

Kortikální šroub 4.5, s  
malou hlavou, samořezný*

D 14 SK 4512­14­2
D 16 SK 4512­16­2
D 18 SK 4512­18­2
D 20 SK 4512­20­2
D 22 SK 4512­22­2
D 24 SK 4512­24­2
D 26 SK 4512­26­2
D 28 SK 4512­28­2
D 30 SK 4512­30­2
D 32 SK 4512­32­2
D 34 SK 4512­34­2
D 36 SK 4512­36­2
D 38 SK 4512­38­2
D 40 SK 4512­40­2
D 42 SK 4512­42­2
D 45 SK 4512­45­2
D 50 SK 4512­50­2
D 55 SK 4512­55­2
D 60 SK 4512­60­2
D 65 SK 4512­65­2
D 70 SK 4512­70­2
D 75 SK 4512­75­2
D 80 SK 4512­80­2
D 85 SK 4512­85­2
D 90 SK 4512­90­2

Kortikální šroub 4.5,  
samořezný*

D 14 SK 4510­14­2
D 16 SK 4510­16­2
D 18 SK 4510­18­2
D 20 SK 4510­20­2
D 22 SK 4510­22­2
D 24 SK 4510­24­2
D 26 SK 4510­26­2
D 28 SK 4510­28­2
D 30 SK 4510­30­2
D 32 SK 4510­32­2
D 34 SK 4510­34­2
D 36 SK 4510­36­2
D 38 SK 4510­38­2
D 40 SK 4510­40­2
D 42 SK 4510­42­2
D 45 SK 4510­45­2
D 50 SK 4510­50­2
D 55 SK 4510­55­2
D 60 SK 4510­60­2
D 65 SK 4510­65­2
D 70 SK 4510­70­2

Podložka I­ø 5.2 mm,  
A­ø 10.0 mm, titan

SU 0510­00­2

 
POZOR:  
SK 4510­xx­2 NEPOUŽÍVEJTE v úhlově  
stabilním kulatém otvoru! 

 
* POZOR:  

Tyto šrouby se na aktuální sadu již nedo­
dávají. K doobjednání použijte katalogová 
čísla na držácích na šrouby nebo se ob­
raťte na příslušný úsek vnějších služeb. 
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Nástroje
Velký fragment 4.5

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                        

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Rychlospojka vrtáku ø3.2, D 195, spirála 50 IU 7432-30

Rychlospojka vrtáku ø3.8, D 180, spirála 50 IU 7438-18

Rychlospojka vrtáku ø3.8, D 250, spirála 50 IU 7438-25

Rychlospojka vrtáku ø4.5, D 145, spirála 50 IU 7445-00

Dvojité vrtací pouzdro, vrták ø3.2/4.5, s odpruženým centrováním IU 8117­50

Rukojeť pro rychlospojku velká, provrtaná IU 7706­00

Rukojeť pro rychlospojku s omezovačem momentu 3,5 Nm IU 7707­35

Nástavec šroubováku Duo, T25, rychlospojka IU 7835­56
Nástavec šroubováku šířka klíče 3.5, rychlospojka IU 7835­00

Měřicí nástroj pro šrouby ø4.5­6.5, do D 100 IS 7905­20
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Nástroje
Velký fragment 4.5

Operační technika  
LOQTEQ® rovné dlahy 3.5 a 4.5                          

aap Implantate AG 

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

* Není součástí sady, je nutno objednat zvlášť.

Vrtací pouzdro pro kluzný otvor LOQTEQ® 4.5, I­ø 3.9, červené IU 8167­10

Redukční objímka pro K­drát ø2.0 IU 8167­15

Dorazový kroužek pro měření hloubky, pro velký fragment IU 8184­03

Schránka na K­dráty D 250 IC 0006­25*
K­drát s trokarovým hrotem, ø2.0, D 250 NK 0020­25

Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, komprese 1 mm IU 8167­01
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, komprese 2 mm IU 8167­02
Upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5, variabilní do 2 IU 8167­03
Základní držák pro upínací vrtací pouzdro LOQTEQ® 4.5 IU 8167­05
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Klinické případy
Fraktura předloktí (AO 22­A3)

Osteotomie pro zkrácení ulny 

Před operací Po operaci

Klinický případ a snímky CT s laskavým svolením  
Asklepios Klinik Weißenfels, Německo 

Klinický případ a snímky CT s laskavým svolením  
Univerzitní kliniky Gießen a Marburg, Německo 

Před operací Po operaci
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